Augustów, dnia 22 kwietnia 2013 r.
Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów szewnych  znak sprawy 3/ZP/2013


Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

1. Dot. Pakietu I

Czy Zamawiający dopuści szew pleciony syntetyczny, wchłanialny, powlekany, z kwasu poliglikolowego 90% i kwasu polimlekowego 10%, o czasie wchłaniania 60-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75%, po 3 tyg. 50%?
Zamawiający nie dopuści takiego szwu.
2. Dot. Pakietu I, poz. 24, 25 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną bez opisu katalogowego ,,spłaszczona”,  pozostałe parametry bez zmian? 

Uzasadnienie: wszystkie igły przyostrzone w naszej ofercie posiadają spłaszczenie w części imadłowej.
Zamawiający dopuści taki szew.
3. Dot. Pakietu I, poz. 34

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 65 mm,  pozostałe parametry bez zmian? 
Zamawiający nie dopuści takiego szwu.
4. Dot. Pakietu II, poz. 7-20

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm (wymagana 70 cm),  pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający nie dopuści takiego szwu.
5. Dot. Pakietu V

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, pleciony, syntetyczny, poliester powlekany silikonem, bez udokumentowanego powleczenia każdego włókna z osobna? 
Zamawiający nie dopuści takiego szwu.
6. Dot. Pakietu V, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 12 mm, odwrotnie tnącą,  pozostałe parametry bez zmian? 
Zamawiający dopuści taki szew.
7. Dot. Pakietu VI, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 11 mm lub 9 mm, odwrotnie tnącą,  pozostałe parametry bez zmian? 
Zamawiający dopuści taki szew.

8. Paragraf 3 ust. 5

Proszę o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Paragraf 7 ust. 3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący : W przypadku zwłoki w dostawie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający wyraża zgodę.

10. Prosimy o dodanie do umowy zapisu :

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Zamawiający wyraża zgodę.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 poz. 3-5 nici długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwów bez zmian ?
Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 poz. 7 igłę o długości 40 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu I :

13. Czy Zamawiający w pakiecie I dopuści szew syntetyczny wchłanialny powlekany kopolimerem laktydy i laktydy Poli ( 35/65 ) oraz stearynianem wapnia, wykonany z mieszaniny kwasu poliglikotowego 90 % i polimlekowego 10 %, czas wchłaniania 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe po 2 tyg. 75 % pierwotnej siły, po 3 tyg. 40-50 % ?
Zamawiający dopuści taki szew.
14. Czy Zamawiający w pakiecie I poz. 1-5, 7-19, 22-25, 26, 33, 35-39 dopuści tolerancję długości nici 7 % o długości 70 cm co pozwoli oferentom konkurencyjnym zaproponować nici długości 70 cm i tym samym obniżyć środki przeznaczone przez Zamawiającego na zakup materiałów Szewnych w niniejszym pakiecie. Tym samym podkreślamy, iż tolerancja 7 % przy długości 75 cm nie stanowi różnicy w przypadku wykonywania zespoleń ?
Zamawiający dopuści taką tolerancję długości.
15. Czy Zamawiający w pakiecie I poz. 4, 17, 18, 21, 36 dopuści igłę wzmocnioną ? Pozostałe parametry bez zmian.
Zamawiający dopuści taką igłę.
16. Czy Zamawiający w pakiecie I w poz. 6 dopuści szew 2/0 dł. 90 cm fioletowy, dwie igły 37 mm wzmocniona ½ koła odwrotnie tnąca i 37 mm wzmocniona ½ koła okrągłą lub wyłączy tę pozycję do oddzielnego pakietu I A ? Pozwoli to złożyć konkurencyjną ofertę.
Zamawiający dopuści taki szew.
17. Czy Zamawiający w pakiecie I w poz. 23-25 dopuści igłę równoważną okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym lub trok arowym spełniających te same właściwości i rekomendowane do tych samych.

Zamawiający dopuści taką igłę.
18. Czy Zamawiający w pakiecie I poz. 38 dopuści igłę wielkości 26 mm ? Jeden milimetr różnicy w długości igły nie ma znaczenia w przypadku wykonywania zespoleń przy tych rozmiarach igieł.
Zamawiający dopuści taką igłę.
19. Czy Zamawiający w pakiecie I poz. 39 dopuści igłę 30 mm typu J z zakończeniem krótkim tnącym ?

Zamawiający dopuści taką igłę.
Dotyczy Pakietu II :

20. Czy Zamawiający w pakiecie II dopuści szew syntetyczny pleciony wchłanialny powlekany poliglikonatem, 100 % kwas poliglikolowy, czas wchłaniania 60-90 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego 60-70 % pierwotnej siły, po 3 tyg. 24-42 % ?
Zamawiający dopuści taki szew.
21. Czy Zamawiający w pakiecie II poz. 1-2 dopuści nici o długości 140 cm ?
Zamawiający dopuści takie nici.
22. Czy Zamawiający w pakiecie II poz. 9, 22 dopuści igłę 40 mm wzmocnioną ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuści taką igłę.
23. Czy Zamawiający w pakiecie II poz. 14 dopuści igłę 17 mm ? pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuści taką igłę.
Dotyczy Pakietu IV :

24. Czy Zamawiający w pakiecie IV dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, szybkowchłanialny wykonany z 72 % glikol idu, 14 % kaprolaktonu, 14 % węglanu tri metylenu, zdolność podtrzymywania tkankowego 50 % po 6-7 dniach od zaimplantowania, po 10 dniach 30-20 %, czas wchłaniania 56 dni ?
Zamawiający dopuści taki szew.
25. Czy Zamawiający w pakiecie IV poz. 2 dopuści szew długości 90 cm ?

Zamawiający dopuści taki szew.
26. Czy Zamawiający w pakiecie IV poz. 3 dopuści szew o długości 70 cm ?

Zamawiający dopuści taki szew.
27. Czy Zamawiający w pakiecie IV poz. 6 dopuści igłę 48 mm ?

Zamawiający dopuści taką igłę.
Dotyczy Pakietu VI :

28. Czy Zamawiający w pakiecie VI poz. 3 dopuści igłę równoważną odwrotnie tnącą, która mniej traumatyzuje tkanki ?

Zamawiający dopuści taką igłę.
29. Czy Zamawiający w pakiecie VI poz. 5 dopuści igłę 12 mm ?

Zamawiający dopuści taką igłę.
Dotyczy Pakietu VII :

30. Czy Zamawiający w pakiecie VII poz. 9 dopuści igłę równoważną odwrotnie tnącą mniej traumatyzuje tkanki ?

Zamawiający dopuści taką igłę.

31. Czy Zamawiający w pakiecie VII poz. 8 dopuści szew z jedną igłą 76 mm w rozmiarze 1 o dł. nici 50 cm lub wyłączy tę pozycję do oddzielnego Pakietu VII A. Pozwoli to większej liczbie oferentów złożyć konkurencyjne oferty.

Zamawiający nie dopuści takiego szwu i nie wyłączy do oddzielnego pakietu.
32. Czy Zamawiający w pakiecie VII poz. 10-11 dopuści szew bez igły 2 x 100 cm ? pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający dopuści taki szew.
Dotyczy Pakietu XII :

33. Prosimy o potwierdzenie, że w w/w pakiecie, tak jak w pozostałych pakietach z materiałami Szewnymi, Zamawiający wymaga dostarczenia jako próbki 1 saszetki oferowanego wyrobu.

Zamawiający wymaga dostarczenia 1 saszetki.
Dotyczy kryteriów oceny jakościowej ofert :

34. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewidział ocenę jakościową ofert, zaniechał jednak opisania kryterium jakości, którym będzie się kierował przy wyborze ofert oraz sposobu dokonania oceny jakościowej. Poza ogólnym sformułowaniem, iż przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : cena 90 % oraz jakość – 10 % ( ocena na podstawie dostarczonych próbek ), Zamawiający nie zawarł żadnego opisu sposobu przeprowadzenia oceny ofert, nie wskazał też jakie cechy/parametry produktu będą takiej ocenie podlegały, nie określił również w jaki sposób ocena jakościowa będzie przeprowadzana ( brak skali punktacji, cech/parametrów najwyżej punktowanych ). W związku z powyższym stwierdzamy, że opis kryterium jakości w obecnym brzmieniu nie spełnia wymagań określonych przepisami ustawy PZP i narusza jej postanowienia wyrażone w art. 7 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt. 13. Wyżej przywołany zapis SIWZ o wadze kryterium i dokonaniu oceny na podstawie przedłożonych próbek jest zbyt ogólny przez co dopuszcza pełną dowolność Zamawiającego przy ocenie ofert oraz uniemożliwia weryfikację prawidłowości przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny jakościowej. Tym samym stwierdzamy, iż SIWZ w obecnym brzmieniu nie zapewnia prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Mając powyższe na uwadze wnosimy o doprecyzowanie opisu kryterium jakości oraz wskazanie sposobu oceny ofert w kryterium jakości.
Kryterium jakości będzie oceniane na podstawie opinii zabiegowców o m.in. : jakości szycia, węzłów i elastyczności.
35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie VII poz.1 na igłę opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą najnowszej generacji typu Xflex. Może być i jest ona stosowana zarówno w chirurgii kosmetycznej, jak i w standardowych zabiegach chirurgicznych.

Zamawiający nie wyraża zgody.
36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie VII poz.1 na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający wyraża zgodę.
37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie VII poz.8 na igłę pojedynczą przy podwójnym przeliczeniu ilości saszetek, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający nie wyraża zgody.
38. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu VII pozycję 9?
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet II

39. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych syntetycznych wchłanialnych powlekanych, 100% kwas poliglikolowy, czas wchłaniania 60-90 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach ok. 70% pierwotnej siły a po 3 tygodniach ok. 50%?
Zamawiający nie dopuści takich szwów.
Pakiet II, pozycja 6

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet II

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm we wszystkich pozycjach gdzie wymagana jest długości 70cm?
Zamawiający dopuści takie nici.
Pakiet II, pozycja 10, 12

3. Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?
Zamawiający dopuści takie igły.
Pakiet II, pozycja 17

4.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?
Zamawiający nie dopuści takiej igły.
Pakiet II, pozycja 9, 17-22

5.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej?
Zamawiający dopuści taką igłę.
Pakiet VI, pozycja 3

6.  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?
Zamawiający nie dopuści takiej igły.
Pakiet VI, pozycja 5

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 12mm?
Zamawiający nie dopuści takiej igły.
Pakiet VII, pozycja 1

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły kosmetycznej?
Zamawiający nie dopuści takiej igły.
Pakiet VII, pozycja 8

9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pojedynczej z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości?
Zamawiający nie dopuści igły pojedynczej.
Pakiet VII, pozycja 9

10. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet X, pozycja 1

11. Zwracamy się z  prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie Pakietu X.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie o stawkę VAT

12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT  na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą,  nie można stosować obniżonej stawki  VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości  dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet I

Pytanie 51. Czy Zamawiający w pakiecie nr I dopuści do zaoferowania szew pleciony o zdolności podtrzymywania po 2 tyg. ok. 75% a po 3 tygodniach ok.40-50% z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuści taki szew.

Pytanie 52. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 1 dopuści do zaoferowania dł, nici 70 cm oraz igłę okrągła rozwarstwiająca typu Taper Point Plus. Igła rozwarstwiająca posiada spłaszczona część penetrującą, powodujące, że igła raczej separuje tkanki, niż je przekłuwa, co minimalizuje uraz podczas implantowania szwu. Igła okrągła rozwarstwiająca typu Taper Point Plus posiada wszystkie cechy igły okrągłej.
Zamawiający dopuści taką nić.

Pytanie 53. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 2 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą rozwarstwiającą typu Taper Point Plus z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 54. Zamawiający w pakiecie nr  I w poz. 3 dopuści do zaoferowania igłę o długości 31 mm oraz igłę okrągłą rozwarstwiającą z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 55. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 5 dopuści do zaoferowania długość nici 70 cm i długość igły 40 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści takie długości.
Pytanie 56. Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 6 dopuści do zaoferowania igłę podwójna ½ koła o długości 31 mm oraz nić o długości 100 cm?
Zamawiający nie dopuści takiej igły.

Pytanie 57. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 7, 9, 12, dopuści do zaoferowania długość nici 70 cm oraz igłę okrągłą rozwarstwiająca typu Taper Point Plus z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści takie długości.

Pytanie 58. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 8, 10 i 11 dopuści do zaoferowania igłę okrągła rozwarstwiająca typu Taper Point Plus z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 59. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 13 dopuści do zaoferowania igłę okrągła wzmocnioną o długości 31 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 60. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 15 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną oraz nić o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający nie dopuści takiej igły.

Pytanie 61. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 16 igłę okrągłą rozwarstwiającą typu Taper Point Plus o długości 36 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 62. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 17 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 63.  Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 18 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną oraz nić o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający nie dopuści takiej igły.

Pytanie 64. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 19 -21dopuści do zaoferowani igłę okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.
Pytanie 65. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 22 długość igły 70 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.
Pytanie 66. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 24 i 25 dopuści do zaoferowania igłę okrągło-tnąca bez określenia spłaszczona z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 67. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 26 dopuści do zaoferowania igłę o długości 70 mm i nić o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 68.  Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz 33 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 69. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 34 dopuści do zaoferowania igłę o długości 48 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 70. Czy Zamawiający w pakiecie nr  I  wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 34 z pakietu i utworzenie nowego pakietu na wymagany materiał szewny?
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 35 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 31 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 72. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 36 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 36 mm oraz nici o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający nie dopuści takiej igły.

Pytanie 73. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 38 wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70 cm i igły o długości 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści takie nici.
Pytanie 74. Czy Zamawiający w pakiecie nr I w poz. 39 wyrazi zgodę wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu i dopuści do zaoferowania nić o długości 70 cm oraz igłę o długości 31 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet II

Pytanie 75. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzenie nowego pakietu z pozycji nr 6 z pakietu II?
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76. Czy Zamawiający w pakiecie nr II w pozycji nr 6 dopuści do zaoferowania nić o grubości 2 z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający nie dopuści takiej nici.
Pytanie 77. Czy Zamawiający w pakiecie nr II w poz. 7-8 i 10-13 i 15 dopuści do zaoferowania igłę okrągła rozwarstwiającą typu Taper Point Plus z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Igła rozwarstwiająca posiada spłaszczona część penetrującą, powodujące, że igła raczej separuje tkanki, niż je przekłuwa, co minimalizuje uraz podczas implantowania szwu. Igła okrągła rozwarstwiająca typu Taper Point Plus posiada wszystkie cechy igły okrągłej.
Zamawiający dopuści taką igłę.
Pytanie 78. Czy Zamawiający w pakiecie nr II w poz. 14 dopuści do zaoferowania igłę o długości 17 mm oraz nić o długości 75 z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 79. Czy Zamawiający w pakiecie nr II w poz. 16 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 31 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 80. Czy Zamawiający w pakiecie nr II w poz. 17 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną o długości 36 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 81. Czy Zamawiający w pakiecie nr II w poz. 18 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą rozwarstwiającą o długości 36 mm oraz nić o długości 75 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 82. Czy Zamawiający w pakiecie nr II w poz. 19-20 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną oraz nić o długości 75 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 83. Czy Zamawiający w pakiecie nr II w poz.21 dopuści do zaoferowania igłę okrągła wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 84. Czy Zamawiający w pakiecie nr II w poz. 22 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą rozwarstwiająca wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Zamawiający dopuści taką igłę.

Pakiet VI

Pytanie 85. Czy Zamawiający w pakiecie nr VI w poz. 1 i 2 dopuści do zaoferowania igłę o długości 26 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 86. Czy Zamawiający w pakiecie nr VI w poz. 3 długość igły 36 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.

Pytanie 87. Czy Zamawiający w pakiecie nr VI w poz. 4 dopuści do zaoferowania igłę konwencjonalnie tnąca dwuwklęsła typu Prime  o długości 26 mm(zmniejszona powierzchnia tnąca, dzięki czemu jest mniejsza traumatyzacja szytej tkanki w porównaniu z rutynową igłą tnącą)?
Zamawiający dopuści taką igłę.
Pytanie 88. Czy Zamawiający w pakiecie nr VI w poz. 5 dopuści do zaoferowania długość igły 11 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający dopuści taką igłę.
Pakiet XI

Pytanie 89. Czy Zamawiający w pakiecie nr XI wymaga zaoferowania siatki częściowchłanialnej mikroporowatej monofilamentowej złożonej z części niewchłanianej polipropylenowej (ok.50%) oraz części wchłanianej (poliglecaprone-25 ok.50%), która ulega absorpcji po ok.84 dniach z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?
Zamawiający wymaga zaoferowania takiej siatki.

Pakiet II

Pytanie 90. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr II nić plecioną będącą mieszaniną kwasu poliglikolowego i polimlekowego o okresie wchłaniania 56-70 dni i okresie podtrzymywania tkankowego : 2 tyg. Ok. 75 %, 3 tyg. Ok. 40-50 % z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian ?

Zamawiający dopuści taką nić.
Pakiet IX 

Pytanie 91. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie IX trokar z jednodrożnym płynnym zaworem gazowym pozwalającym na umiejscowienie go w trzech pozycjach, posiadającym ostrze jednostronnie ostrzone ? Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuści taki trokar.
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