Augustów, dn. 21 czerwca 2013 r.

AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z .o.


ul. Josepha Conrada 63



31-357 Kraków




Nasz znak : SPZOZ L.dz. …………………./2013
Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie gazów medycznych znak sprawy 5/ZP/2013


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

Dotyczy pakietu nr 2.

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uwzględnienie/ dopuszczenie zaoferowania 
w tabeli w zadaniu nr 2 – pozycji 6 : 

- ustników  z filtrem

Zastosowanie, do podawania mieszaniny gazowej, niniejszego ustnika z zaworem wydechowym, uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego (dzięki temu nie dochodzi do zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego). 

Wprowadzając wymóg  dostawy filtra antybakteryjnego wraz z maską – jak w odpowiedziach na pytanie nr 3 z dn. 20.06.2013 r. nie tylko ogranicza ilość przystępujących Oferentów, ale i możliwość zaoferowania naprawdę dobrego jakościowo asortymentu.

Stąd nasza prośba o uwzględnieniu w poz. 6 zadanie nr 2 również ustników z filtrem

Zamawiający dopuszcza ustniki z filtrem.

2. Czy Zamawiający wymaga aby  możliwe było podawanie ciągłe mieszaniny gazów do 6 godzin pacjentowi/pacjentce bez konieczności kontrolowania morfologii krwi  w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego?
Zamawiający wymaga takiej możliwości.
3.Czy mieszanina gazów będzie stosowana u  pacjentów/pacjentek, którzy wymagają podawania ciągłego mieszaniny gazów przez dłuższy okres czasu np. powyżej jednej godziny?
Tak.

4.Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone butle posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do  łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny?
Zgodnie z SIWZ.
5.Czy Zamawiający wymaga od Dostawcy możliwości dostawy zaworu dozującego z przewodem o długości  
w następujących opcjach: 3m , 5m lub 6 m, co zapewni mobilność oraz ułatwi podawanie  mieszaniny gazów zarówno pacjentowi jak i personelowi medycznemu podczas stosowania terapii? 
Zamawiający wymaga dostawy zaworu dozującego z przewodem o długości 3 m.
6.Czy, aby nie obciążać Zamawiającego potencjalnymi, dodatkowymi czynnościami i kosztami  związanymi 
z odsyłaniem zaworu dozującego do okresowego przeglądu i/lub serwisu, Zamawiający wymaga, aby Dostawca zapewnił zawór dozujący, przy używaniu którego nie ma konieczności  przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy i zapewnia ciągłość podawania mieszaniny gazów?
Zamawiający wymaga dostawy takiego zaworu.
7.Czy dla zapewnienia ciągłości podawania mieszaniny gazów kolejnym pacjentom/pacjentkom Zamawiający wymaga, aby  zawór dozujący był gotowy do użycia bez konieczności sterylizacji po każdym pacjencie/pacjentce?
Zamawiający wymaga takiego zaworu.
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