Augustów, dn. 24 października 2013 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie sprzętu medycznego jednorazowego użytku znak sprawy 9/ZP/2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

1. Pakiet V,
 Poz. 1.  Czy Zamawiający wymaga, żeby elektrody do badań Holtera z żelem posiadały dodatkowe wycięcie zabezpieczające stabilne połączenie elektrody z przewodem.
Zamawiający wymaga takich elektrod.
2. Poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści elektrody 45 x 42 mm z żelem do badań EKG wielofunkcyjne z „języczkiem” umożliwiającym łatwą aplikacje elektrody.
Zamawiający dopuszcza takie elektrody.
3. Poz. 1, 2, 3 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny za opakowanie z  właściwym przeliczeniem ilości szt.
Zamawiający wyraza zgodę.
4. Poz. 7 i 8
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie:

1. typu lub nazwy aparatu do jakiego będzie potrzebny papier do EKG typ A - 4 i A – 3- AsCard A-4, AsCard A-3
2. pełnego rozmiaru papierów do EKG typ A - 4 i A – A-3 - 5,8 wys, A-4 – 112 x 25
3. wskazanie czy ma to być składanka czy rolka 

 Pakiet IX
5. Poz. 5 - 10 Rękawice chirurgiczne
Czy Zamawiający dopuści również inne opakowania rękawic chirurgicznych zapewniające właściwą barierę ochroną. Pozostałe parametry bez zmian. 
Zamawiający dopuści takie rękawice.
6. Poz. 11 - 14 - Rękawice nitrylowe
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu min. 0.10 mm, na dłoni 0,.06 mm, pakowane po 200 szt. Pozostałe parametry bez zmian. 
Zamawiający nie dopuści takich rękawic.
7. Formularz oferty
 Czy Zamawiający dopuści podanie w formularzu oferty wycenę na tylko te pakiety, na które wykonawca składa ofertę.
Zamawiający wyraża zgodę.
8. Wzór umowy § 10 ust. 1
 Zwracamy się z prośbą  o modyfikację projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, że  przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej. Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Dodatkowo prosimy o ujęcie również zmian innych podatków urzędowych m.in. ceł. 
Zamawiający nie wyraża zgody.
  Pakiet II, poz. nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z łącznikiem luer – lock.
Zamawiający dopuszcza takie przyrządy.

10. Pakiet II, poz. nr 5 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do pomp infuzyjnych w kolorze bursztynowym. Kolor bursztynowy zapewnia lepsza kontrolę przepływu oraz pełni tę samą funkcję co przedłużacze w wymaganym przez Zamawiającego kolorze.
Zamawiający nie dopuści takich przedłużaczy.

11. Pakiet II, poz. nr 7

Zwracam się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen. Ustawa  w sposób jasny mówi: 

 Art.29.2 „Przedmiot zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.”

Art. 7.1 „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie                            o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”

Art. 7.2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność  i obiektywizm.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 7 do Pakietu II A.

12. Pakiet II, poz. nr 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie venflonu w rozmiarze 1,2. Pozwoli to na zaoferowanie wszystkich kaniul jednego producenta.
Zamawiający dopuszcza venflon w rozmiarze 1,2.

13. Pakiet II, poz. nr 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych          w nas. rozmiarach:

	Kod koloru
	Rozmiar               (GAUGE)
	Rozmiar w mm
	Przepływ

	Pomarańczowy
	14 G
	2,0 x 45
	290 ml/min

	Szary
	16 G
	1,7 x 45
	225 ml/min

	Biały
	17 G
	1,5 x 45
	155 ml/min

	Zielony
	18 G
	1,3 x 45

1,3 x 32
	96 ml/min

103 ml/min

	Różowy
	20 G
	1,0 x 32
	59 ml/min

	Niebieski
	22 G
	0,9 x 25
	42 ml/min

	Żółty
	24 G
	0,7 x 19
	29 ml/min


Zamawiający dopuszcza takie kaniule.
14. Pakiet nr 9 – Prosimy o dopuszczenie podania w pakiecie 9 w poz. 1 – 4 oraz poz. 11 – 14 ceny za opakowanie a 100 szt. lub za sztukę z dokładnością do 4 miejsca po przecinku, dzięki czemu będzie można uniknąć zawyżenia ceny oferty.

Zamawiający wyraża zgodę.

15. Wzór umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 7 pkt. 4 umowy i zmniejszy karę w przypadku nieterminowej realizacji dostawy na 0,5 % wartości niezrealizowanego zamówienia?
Zamawiający wyraża zgodę.

16. W związku z postanowieniem Unii Europejskiej dotyczącej zmian stawek podatku VAT prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT ? Prośbę swoją motywujemy bardzo rygorystycznym podejściem w zakresie zmiany podatku, co potwierdzają wyroki z innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a zmiana jest znacząca z 8 % na 23 %.
17. Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga po 650 arkuszy z obu rozmiarów czyli  75 x 75 cm i 120 x 120cm?
Tak – zamawiający wymaga po 650 arkuszy z obu rozmiarów.
18. Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga po 650 arkuszy z obu rozmiarów czyli  75 x 75 cm i 120 x 120cm?
Tak – zamawiający wymaga po 650 arkuszy z obu rozmiarów.
19. Pakiet 7, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych płaskich do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu ze wskaźnikami  na papierze pod folią w obrębie zgrzewu, znak Ce na rękawie, na rękawie umieszczony rozmiar: długość i szerokość  z laminatem foliowym w kolorze niebieskim składający się z siedmiu warstw wraz z warstwą kleju.
Tak – zamawiający wymaga takich rękawów.
20. Pakiet 7, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych z zakładką do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu ze wskaźnikami  na papierze pod folią w obrębie zgrzewu, znak Ce na rękawie, na rękawie umieszczony rozmiar: długość i szerokość. z laminatem foliowym w kolorze niebieskim składający się z siedmiu warstw wraz z warstwą kleju.
Tak – zamawiający wymaga takich rękawów.
21. Pakiet 8, poz. 3

Czy Zamawiający miał na myśli  serwetę jałową z włókniny  o gramaturze 35 g/m2 w rozm. 80cm x 90cm?
Zamawiający miał na myśli taką serwetę.
22. Pakiet 8, poz. 5

Czy Zamawiający miał na myśli serwetę ginekologiczną pod pośladki z kieszenią na płyny wykonana z włókniny ofoliowanej o gramaturze 56-60 g/m² w rozmiarze 113x90 cm, jałową?
Zamawiający miał na myśli taką serwetę.
23. Pakiet 8, poz. 6

Czy Zamawiający miał na myśli pakiet do znieczulania podpajęczynówkowego jednorazowego użytku o składzie: 

kompresy gazowe 10 x 10   8 warstwowe  13 nitkowe 10 sztuk, serweta z włókniny ofoliowanej  polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56-60 g/m2 roz. 75-80 x 90  1 sztuka, pęseta plastikowa 1 sztuka  , serweta do zawinięcia zestawu  1 szt.  z włókniny foliowanej polipropylenowo – polietylenowej o 75 -80x90 bez przylepca.

Dodatkowo zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową opatrzoną dwiema metkami samoprzylepnymi z informacjami: indeks wyrobu; LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Zamawiający miał na myśli taki pakiet.
24. Pakiet 12, poz. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie wyżej wymienionych pozycji  i utworzy z nich osobny pakiet, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?
Zamawiający nie wyraża zgody.
25. Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 73 g/m2 i składzie: 

	serweta z otworem elastycznym
	1
	L3
	320x240
	OKRĄG
	6

	pokrowiec na nogę
	1
	L3
	75x37
	 
	 

	taśma medyczna
	2
	Spunlace
	50x9
	 
	 

	serweta na stół instrum.
	1
	 
	190x150
	 
	 

	serweta na stolik Mayo
	1
	 
	145x80
	 
	 

	serwetki do rąk
	4
	włók. kom.
	40x20
	 
	 


 Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Zamawiający dopuści taki zestaw.
26. Pakiet 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 73 g/m2, wytrzymałość na przenikanie cieczy 191 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa, poziom pylenia 3,2 log10 i składzie: 

	serweta z przylepcem
	1
	L3
	240x150

	serweta z przylepcem
	1
	L3
	180x170

	serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku
	2
	L3
	90x75

	taśma medyczna
	1
	Spunlace
	50x9

	serweta na stół instrum.
	1
	 
	190x150

	serweta na stolik Mayo
	1
	 
	145x80

	serwetki do rąk
	4
	włók. kom.
	40x20


Zamawiający dopuści taki zestaw.
27. Pakiet 12, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 56 g/m2, wytrzymałości na rozrywanie na mokro w strefie krytycznej  na poziomie 150 kPa i absorpcji warstwy włókninowej na poziomie 570%  i składzie: 

	serweta z otworem trapez i przylepcem
	1
	L2
	300x180
	TRAPEZ
	28x20x19

	serweta na stół instrum.
	1
	 
	190x150
	 
	 


Zamawiający  nie dopuści takiego zestawu.

28. Pakiet 12, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2?
Zamawiający dopuści takie spodenki.
29. Pakiet 12, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kamerę, przewody o rozmiarze 15x250cm z wycięciem do mocowania optyki oraz dwoma pierścieniami kartonowymi?
Zamawiający dopuści taki pokrowiec.
30. Pakiet 12, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej polipropylenowej włókniny sms o gramaturze 35 g/m². Strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m2, zapewnia całkowitą nieprzemakalność. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłonącym pot. Zgrzewy wykonane techniką ultradźwiękową, są ciągłe, szczelne, zapewniają barierowość połączenia. Fartuch posiada dodatkowo owinięcie w papier krepowy, pakowany z dwoma ręczniczkami z niepylącej włókniny kompresowej.

Opakowanie folia-papier z 2 etykietami przylepnymi, zgodny z normą PN-EN 13795 rozmiar L, XL.
Zamawiający wymaga takiego fartucha.
31. Pakiet 12, poz. 9

Czy Zamawiający wymaga fartucha zabiegowego wykonanego z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²? Rekawy typu raglan zapewniają swobodę ruchów, zakończone są niepylącym poliestrowym mankietem. Fartuch przy szyi zapinany jest na rzep, a system troków wewn. i zewn. ułatwia sterylne założenie fartucha. – najpierw na brudno", później "na czysto"?
Zamawiający wymaga takiego fartucha.
32. Pakiet 13, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z barierowościa bakteryjna na poziomie 98,8%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Zamawiający dopuści takie chusteczki.
33. Pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Zamawiający dopuści taki czepek.
34. Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny o kroju furażerki  z częścią pochłaniającą pot zlokalizowaną w części przedniej czepka, pakowany w worek foliowy?
Zamawiający dopuści taki czepek.
35. Pakiet 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny o kroju furażerki  ze wstawką pochłaniającą pot, pakowany w worek foliowy?
Zamawiający dopuści taki czepek.
Pytania dotyczące treści umowy:

36. Pytanie 1: Czy za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Tak.

37. Pytanie 2: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Zamawiający wyraża zgodę.

38. Pytanie 3: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Zamawiający nie wyraża zgody.
39. Pytanie 4: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4, 5 wzoru umowy słowa  „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.
Zamawiający wyraża zgodę.
40. Pytanie 5: Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 42 dotyczy SIWZ: 

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?

Jeśli tak,  to czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu do realizacji zamówienia ?
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 43 dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?
Zamawiający wymaga takiego zezwolenia.
Pytanie nr 44 dotyczy projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny 

brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

a) 
W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zapisu do umowy do § 5 pkt. 3 o brzmieniu:
„ceny jednostkowe brutto i wartość brutto mogą ulec zmianie z przyczyny ustawowej zmiany stawki VAT na które wykonawca nie ma wpływu przy czym ceny netto i wartość netto pozostanie bez zmian”  
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 1 poz. 6-7

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, wymaga aby igły 1,1oraz igły 1,2 były krótko ścięte. Zastosowanie igieł krótko ściętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji igły długościętej, która powoduje fragmentację korka.
Zamawiający wymaga takich igieł.
Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-7

Czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte?
Zamawiający wymaga igieł z taką informacją.
Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-7

Czy Zamawiający wymaga by oferowane w tym pakiecie wyroby pochodziły od jednego producenta?
Zamawiający wymaga, aby oferowane w tym pakiecie wyroby pochodziły od jednego producenta.
Pytanie nr 48 dotyczy Pak. nr 1 poz. 10a-10d:

         Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe o skalowaniu rozszerzonym powyżej 20% pojemności nominalnej tj. strzykawki 2ml do 3ml, 5ml do 6ml, 10ml do 12ml, 20ml do 24ml producenta B.Braun. Pozytywna odpowiedź i dopuszczenie szerszego grona wykonawców do złożenia oferty pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego postępowania, a zarazem nie ograniczy konkurencji co jest niezgodne z art. 7 ustawy PZP.
Dodatkowo chcemy nadmienić, iż do tej pory dostarczaliśmy (od ponad 5 lat) dla Zamawiającego strzykawki dwuczęściowe prod. B.Braun i nigdy nie było negatywnych opinii ani zastrzeżeń do w/w strzykawek oraz jakichkolwiek reklamacji, a wręcz ich jakość i użytkowanie były bardzo pozytywnie ocenione przez personel medyczny.
Zamawiający dopuści takie strzykawki.
Pytanie nr 49 dotyczy Pak. nr 2 poz. 2 i 3:

Czy zamawiający będzie wymagał, aby na każdej pojedynczym przyrządzie znajdowała się nazwa producenta, co pozwoli dla Zamawiającego na identyfikację producenta aparatu do płynów infuzyjnych po użyciu w razie zaistnienia incydentu medycznego ?
Zamawiający wymaga, aby na każdym pojedynczym przyrządzie znajdowała się nazwa producenta.
Pytanie nr 50 dotyczy Pak. nr 2 poz. 8,9:

         

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniul w rozm. 0,7 oraz w rozm. 0,9 spełniających resztę postawionych wymagań. Prośbę swą motywujemy tym, iż rozmiary kaniul standardowo są podawane w skali Gauge, która dopuszcza tolerancję +/- 0,1 mm.
Zamawiający dopuszcza takie kaniule.
Pytanie nr 51 dotyczy Pak. nr 2 poz. 8-10

Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawców kaniul poliuretanowych, które precyzyjniej pod wpływem ciepła krwi dopasowują się do naczynia oraz nabierają większej plastyczności, co powoduje mniejszy dyskomfort dla pacjenta ?
Zamawiający oczekuje takich kaniul.
Pytanie nr 52 dotyczy Pak. nr 2 poz. 8-10

Czy Zamawiający będzie wymagał kaniul z min. 4-ma wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG oraz posiadające komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka w celu zachowania aseptyczności produktu ?
Zamawiający wymaga takich kaniul.
Pytanie nr 53 dotyczy Pak. nr 2 poz. 8-11:

Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty badań laboratoryjnych potwierdzających biokompatybilność materiału z którego są wykonane kaniule ?
Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty takich badań.
Pytanie nr 54 dotyczy Pak. nr 2 poz. 8 – 11:
         

Czy zamawiający będzie wymagał, aby na każdej pojedynczej kaniuli znajdowała się nazwa producenta, co pozwoli dla Zamawiającego na identyfikację producenta kaniuli po użyciu w razie zaistnienia incydentu medycznego ?
Zamawiający będzie wymagał, aby na każdej pojedynczej kaniuli znajdowała się nazwa producenta.
Pytanie nr 55 dotyczy Pak. nr 2 poz. 13:

Czy zamawiający będzie wymagał, aby na każdym pojedynczym koreczku znajdowała się nazwa producenta, co pozwoli dla Zamawiającego na identyfikację producenta koreczków po użyciu w razie zaistnienia incydentu medycznego ?
Zamawiający będzie wymagał, aby na każdym pojedynczym koreczku znajdowała się nazwa producenta.
Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-3


Zgodnie z wymaganiami zawartymi pod pakietem dotyczące poz. 1-3 zwracamy się z prośbą o dostarczenie oświadczenia o zastosowanym plastyfikatorze i załącznik do oświadczenia w postaci karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego  tylko dla poz. 2-3
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 57 dotyczy pakietu nr 3 poz. 3


Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wycenienia 30 opak. po 70 szt. kieliszków do leków, czy tylko 30 szt. ?
Zamawiający oczekuje wycenienia 30 opakowań po 70 sztuk.
Pytanie nr 58 dotyczy pakietu nr 3 poz. 3


Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kieliszków pakowanych po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 59 dotyczy pakietu nr 3 poz. 8


Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos o długości 150 cm spełniających resztę postawionych wymagań.
Zamawiający dopuszcza takie cewniki.
Pytanie nr 60 dotyczy pakietu nr 3 poz. 13 i 14


Czy Zamawiający będzie wymagał rurek intubacyjnych silikonowanych, które pozwalają na lepszy poślizg podczas intubacji.
Zamawiający będzie wymagał takich rurek.
Pytanie nr 61 dotyczy pakietu nr 3 poz. 17


Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno gardłowej w rozm. 4 mm zamiast 3 mm. Prośbę swą kierujemy ponieważ z naszej wiedzy nie występują rurki ustno gardłowe w rozm. 3 mm
Zamawiający dopuszcza taką rurkę.
Pytanie nr 62 dotyczy pakietu nr 4 poz. 9


Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na wycinki o pojemności 30 ml zamiast pojemnika 25 ml
Zamawiający dopuszcza taki pojemnik.
Pytanie nr 63 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1 - 3


Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania cewników posiadających konektor półprzezroczysty, co pozwala na obserwację odsysanej wydzieliny ?
Zamawiający będzie wymagał zaoferowania takich cewników.
Pytanie nr 64 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1 - 3


Czy Zamawiający będzie wymagał cewników posiadających powierzchnię „zmrożoną” zapobiegającą przyklejanie się cewnika do rurki ?
Zamawiający będzie wymagał takich cewników.
Pytanie nr 65 dotyczy pakietu nr 6 poz. 4


Czy Zamawiający dopuści butelki do odsysania ran sterylne o poj. 200 ml ?
Zamawiający dopuści takie butelki.
Pytanie nr 67 dotyczy pakietu nr 6 poz. 8 - 13


Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników foleya podwójnie pakowanych oraz radiacyjnie sterylizowanych, co zapewnia pewną szczelność oraz sterylność produktu ?
Zamawiający oczekuje zaoferowania takich cewników.
67. Pakiet XIII, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski o gramaturze całkowitej 3,3g +/-10%, troki o długości min. 37cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Pakiet XIII, poz.2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski o gramaturze całkowitej 3,3g +/-10%, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody.

69. Pakiet XIV, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania czepka chirurgicznego o gramaturze 12g/m2, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody.

70. Pakiet XIV, poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania czepka chirurgicznego o kroju furażerki z napornikiem wiązanego na troki, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody.

71. Pakiet XIV, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania czepka o gramaturze 26g/m2 bez napotnika.
Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Pakiet XVI

Prosimy o dopuszczenie strzygarki która zapewnia nieprzerwany czas pracy 60 minut, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr IV

73. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 5-9
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 5 – 9.

74. Prosimy o dopuszczenie  w pozycji 5, pojemników o pojemności 120ml, szczelnych, zamykanych na wcisk, z miejscem do opisu (naklejonymi etykietami), posiadających CE/IVD.
Zamawiający nie wyraża zgody.

75. Prosimy o dopuszczenie  w pozycji 6, pojemników o pojemności 366ml lub 190ml, szczelnych, zamykanych na wcisk, z miejscem do opisu (naklejonymi etykietami), posiadających CE/IVD.
Zamawiający nie wyraża zgody.

76. Prosimy o dopuszczenie  w pozycji 7, pojemników o pojemności 520ml, szczelnych, zamykanych na wcisk, z miejscem do opisu (naklejonymi etykietami), posiadających CE/IVD.
Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Prosimy o dopuszczenie  w pozycji 8, pojemników o pojemności 1200ml, szczelnych, zamykanych na wcisk, z miejscem do opisu (naklejonymi etykietami), posiadających CE/IVD.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Dotyczy Pakietu VII:

78. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 3-4) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Zamawiający wyraża zgodę.

79. Prosimy o dopuszczenie oznakowania znakiem CE  na etykiecie umieszczonej wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości. Na potwierdzenie powyższego załączamy pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31.08.2009r. wyjaśniające w sposób wyczerpujący kwestię oznakowania znakiem CE opakowań do sterylizacji narzędzi.
Zamawiający wyraża zgodę.

80. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw, spełniający wymagania SIWZ, w rozmiarze 40cmx200m zamiast 50cmx200m?
Zamawiający nie dopuści takiego rękawa.

81. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw, spełniający wymagania SIWZ, w rozmiarze 30cmx7cmx100m zamiast 30cmx6cmx100m?
Zamawiający dopuści taki rękaw.

Przedmiot zamówienia –Pakiet XII :

82. Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do artroskopii o wykonanego z laminatu  o gramaturze min. 55 g/m2 oraz o następującym składzie zestawu:
[image: image1.emf]
Zamawiający wyraża zgodę.
83. Poz. 2-  Czy można zaoferować zestaw do cesarskiego cięcia z laminatu o gramaturze 55 g/m2 i składzie:

[image: image2.emf]
Z serwetą w przylepną w rozmiarze 50 x 50 cm  pakowaną oddzielnie?

Zamawiający wyraża zgodę.
84. Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu trójwarstwowego o gramaturze laminatu 74 g/m2z odpornością na przenikanie cieczy > 140 cmH2O, o odporności na wypychanie na sucho > 125 kPa, poziom pylenia < 2,5 Log 10 o następującym składzie:

[image: image3.emf]
Zamawiający nie wyraża zgody.
85. Poz. 4  - Czy można zaoferować zestaw  uniwersalny o składzie:

[image: image4.emf]
Zamawiający wyraża zgodę.
86. Poz. 5–Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do laparoskopii o gramaturze 55 g/m2 ze wzmocnieniami w strefie krytycznej o gramaturze 110 g/m2,przy nieprzemakalności w strefie wzmocnionej > 200 kPa, o odporności na rozrywanie na mokro > 150 kPa oraz absorbcji w strefie niewzmocnionej 450 % i wzmocnionej 500% w następującym składzie:

[image: image5.emf]
Zamawiający wyraża zgodę.
87. Poz. 7 – Czy można zaoferować sterylny pokrowiec na kamerę, przewody w rozmiarze 13 x 250 cm?

Zamawiający wyraża zgodę.

88. Poz. 8 – Prosimy o wyłączenie tej pozycji z całości pakietu i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę.
89. Poz. 9 – Czy można zaoferować fartuch spełniający wymogi siwz natomiast bez informacji o rozmiarze i rodzaju w postaci nadruku na fartuchu?

Zamawiający nie wyraża zgody.

90. Poz. 10 – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty fartucha z rękawami zakończonymi gumką? Reszta parametrów bez zmian.

Zamawiający nie wyraża zgody.

91. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wszystkie obłożenia były sterylizowane tlenkiem etylenu?

Zamawiający wyraża zgodę.
92. Prosimy o wyjaśnienie zapisów § 3 ust. 5 i informację do jakiej umowy dzierżawy operatorskiej się odnoszą.
Chodzi o umowę 25 letniej dzierżawy szpitala.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7. Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej wysokości :

93. W przypadku odstąpienia Dostawcy od wykonania postanowień umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Zamawiający wyraża zgodę.

94. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn innych niż określone w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i powstałe z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości niezrealizowanych dostaw.

Zamawiający wraża zgodę.

95. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od dostawcy, dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości niezrealizowanych dostaw.

Zamawiający wyraża zgodę.

96. W przypadku opóźnienia w dostawie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości zamówionej partii towaru.
Zamawiający wyraża zgodę.

97. W przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu przez Dostawcę reklamacji w terminach wskazanych w § 4 ust. 3, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wadliwej partii towaru, w której Zamawiający stwierdził braki.

Zamawiający wyraża zgodę.

98. Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwości wprowadzenia zmian do umowy – W przypadku zmian obciążeń publiczno – prawnych ( np. cła, podatek VAT ) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

99. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 8 w pozycjach od nr 5 do nr 10 dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowane, zgodne z normą EN 455-1.2.3.4: niska zawartość pudru, poziom protein lateksowych ≤ 70µg/g, kształt w pełni anatomiczny ( przeciwstawny kciuk, zagięte palce ) : rolowany mankiet, oznakowanie CE : oporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata : posiadające badania na przenikanie wirusów poprzez spełnienie bardziej rygorystycznego testu dynamicznego przenikania z wykorzystaniem bakteriofagów PhiX174 ( ten sam bakteriofag wykorzystywany jest przy badaniu odporności zgodnie z normą ASTM F1671 ) oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374. Pakowane w kopertę zewnętrzną : papier/papier, sterylizowane radiacyjnie.
Zamawiający nie dopuści takich rękawic.

100. SIWZ II Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3

Czy Zamawiający w zapisie w SIWZ w pkt. 3 dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne, pojedyncze pozycje w pakietach?
Nie – pakiety są niepodzielne.

101. Pakiet nr I pozycja 10a

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 2,5ml
Zamawiający nie dopuszcza takiej strzykawki.

102. Pakiet nr I pozycja 10b

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 5,6ml
Zamawiający nie dopuści takiej strzykawki.

103. Pakiet nr I pozycja 10c

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 12 ml
Zamawiający nie dopuści takiej strzykawki.

104. Pakiet nr I, pozycja 10d

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50szt. z rozszerzeniem skali do 23ml?
Zamawiający nie dopuści takiej strzykawki.

105. Pakiet nr I, pozycja 14-16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?
Zamawiający nie dopuści takiej strzykawki.

106. Pakiet nr II, pozycja 1-3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby przyrząd do przetaczania krwi i przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych były z komorami wolnymi od PCV, a dren bez zawartości ftalanów.
Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

107. Pakiet nr II, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z filtrem p/bakteryjnym 0,1μm bez zastawki bezzwrotnej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuści takiego przyrządu.
108. Pakiet nr II, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści filtr infuzyjny o wielkości przepływu 0,8 ml/min. oraz powierzchni filtrującej ≥4cm2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

109. Pakiet nr II, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kaniule „ bezpieczne” w rozmiarach: 24G dł. 19mm; 22G dł. 25mm; 20G dł. 32mm; 18Gdł. 45mm; 16G dł. 45mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

110. Pakiet nr II, pozycja 12, 13

Czy Zamawiający dopuści koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi koreczka, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

111. Pakiet nr II, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy z czasem stosowania 7 dni lub 140 aktywacji spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

112. Pakiet nr II, poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia oświadczenia o zastosowaniu plastyfikatora i karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?
Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

113. Pakiet nr III, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniu a’75szt z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań?
Zamawiający dopuszcza.

114. Pakiet nr IV, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki do badań histopatologicznych o poj. 120ml?
Zamawiający dopuszcza takie pojemniki.

115. Pakiet nr IV, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki do badań histopatologicznych o poj. 35ml?
Zamawiający dopuszcza takie pojemniki.

116. Pakiet nr VI, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści butelki do odsysania ran o poj. 200ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

117. Pakiet nr VIII, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową 2-warstwową z włókniny polipropylenowej na stronie tylnej o gramaturze 56g/m2  o rozm. 45cm x 45cm, z otworem Ø 6cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

118. Pakiet nr VIII, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową 2-warstwową z włókniny polipropylenowej na stronie tylnej o gramaturze 56g/m2  , spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

119. Pakiet nr VIII, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową 2-warstwową z włókniny polipropylenowej na stronie tylnej o gramaturze 56g/m2  o rozm. 90cm x 120cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

120. Pakiet nr VIII, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osobno pakowaną serwetę w rozm. 90cm x 120cm plus torebkę do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 80x50cm posiadającą filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie /wzmocnienie/kształtka metalowa/ w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania.
Zamawiający nie dopuszcza.

121. Pakiet nr IX, pozycja 1-4

Czy podane ilości dotyczą sztuk rękawic? Jeżeli tak to prosimy o dopuszczenie podanie ceny za opakowanie a’100szt z przeliczeniem ilości lub ceny za sztukę z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku?
Podane ilości dotyczą sztuk rękawic – Zamawiający dopuszcza takie podanie ceny.

122. Pakiet nr IX, pozycja 11-14

Czy podane ilości dotyczą sztuk rękawic? Jeżeli tak to prosimy o dopuszczenie podanie ceny za opakowanie  z przeliczeniem ilości lub ceny za sztukę z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku?
Podane ilości dotyczą sztuk rękawic – Zamawiający dopuszcza takie podanie ceny.

123. Pakiet nr IX, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe z zawartością protein poniżej 150 μg/g o gr. Palca 0,12 +/- 0,03mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

124. Pakiet nr IX, pozycja 5-10

Czy Zamawiający poduści rękawice chirurgiczne z zawartością protein poniżej 100 μg/g pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

125. Pakiet nr IX, pozycja 11-14

Czy Zamawiający dopuści rękawice o gr. na palcu 0,19mm, na dłoni 0,14mm, na mankiecie 0,12mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

126. Pakiet nr XI, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quinckiego spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

127. Pakiet nr XI, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quinckiego o dł. 120mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

128. Pakiet nr XI, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń cewnik jednokanałowy 6F, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

129. Pakiet nr XI, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kateter  do odsysania pola operacyjnego CH24 o dł. 210cm z końcówką typu Yancauer 3.8 x 7.6 o dł. 27cm?
Zamawiający nie dopuszcza.

130. Pakiet nr XI, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści butelkę płaską bez harmonijki o poj. 200ml, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

131. Pakiet nr XI, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem 45cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

132. Pakiet nr XII, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii zawierający:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm Serweta 3 - warstwowa z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?
Zamawiający nie dopuszcza.

133. Pakiet nr XII, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 

1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm 

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?
Zamawiający nie dopuszcza.
134. Pakiet nr XII, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii o gramaturze 40g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Zamawiający nie dopuszcza.

135. Pakiet nr XII, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści fartuch o rozmiarze71 x 116 cm bądź 71 x 180cm?
Zamawiający nie dopuszcza.

136. Pakiet nr XII, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących parametrach:

· pełnobarierowy

· z włókniny SSMMS(45g/m2)

· ze wstawkami nieprzemakalnymi (PP+PE 28g/m2)

· pakowany w serwetę z 2 ręcznikami
·  fartuch posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii w postaci dwóch naklejek typu TAG do wklejania w dokumentacji pacjenta

· wyrób jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu papier-folia
Zamawiający nie dopuszcza.
137. Pakiet nr XV, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne o następujących parametrach

· Wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²

· Bluza z krótkim rękawem i wycięciem  „V” pod szyją wykończonym lamówką, posiada 3 kieszenie

· Spodnie z trokami

· Kolor: niebieski

· Niejałowe
Zamawiający nie dopuszcza.
138. Pakiet IX, poz. 1-4, 11-14

Prosimy o wydzielenie w/w poz. i utworzenie osobnego pakietu dla rękawic diagnostycznych.
Zamawiający nie dopuszcza.
139. Pakiet IX, poz. 11-14

Prosimy Zamawiającego o ujawnienie zasadności wymogu zaoferowania rękawic jako środka ochrony indywidualnej w kategorii III, który eliminuje z ubiegania się o udzielanie zamówienia wiele firm co wpłynie niekorzystnie na finanse szpitala. 
Prosimy o dopuszczenie rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. I oraz pakowanych a’200szt., reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający nie dopuszcza. Kategoria III – rękawice przeznaczone do ochrony przez najwyższym poziomem ryzyka. Kategoria I – rękawice przeznaczone do ochrony wyłącznie w przypadku minimalnego ryzyka.
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