
Augustów, dn. 02 grudnia 2014 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie analogowego aparatu RTG do zdjęć kostno - płucnych znak sprawy 17/ZP/2014


Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje:

1. Dot. Zał. nr 1, zadanie nr 1 pkt 2.
Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie "Aparat posiada certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych" należy rozumieć, iż Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu RTG, w którym kompatybilność wszystkich elementów jest potwierdzona jednym certyfikatem CE na cały aparat RTG?

Rozwiązanie takie daje Zamawiającemu gwarancję, że firma zgłaszająca aparat do certyfikacji przetestowała jego działanie w konfiguracji widniejącej na certyfikacie. Brak takiego wymagania może skutkować zakupem aparatu, którego wszystkie elementy posiadają odrębne certyfikaty CE, jednakże ich kompatybilność nie jest w żaden sposób gwarantowana.
 Zamawiający potwierdza.
2. Dot. wzór umowy § 3. ust. 5 - zadanie nr 1
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:

"5. Urządzenia zostaną uruchomione najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia prac adaptacyjnych w pracowni RTG potwierdzonych protokołem akceptacji podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zmiana terminu uruchomienia może nastąpić wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego i wymaga formy pisemnej."

Instalacja aparatu RTG wymaga odpowiedniego przygotowania pomieszczenia, m.in. właściwej instalacji elektrycznej oraz kanałów do przeprowadzenia okablowania aparatu. Ponadto instalacja i uruchomienie powinny być przeprowadzone w warunkach całkowitego zakończenia prac adaptacyjnych, aby uniknąć zagrożenia zanieczyszczenia sprzętu np. pyłami. 
Zamawiający wyraża zgodę.
3. Dot. wzór umowy § 3. ust. 5 - zadanie nr 2
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:

"5. Urządzenia zostaną uruchomione najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia prac adaptacyjnych w pracowni RTG potwierdzonych protokołem akceptacji podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zmiana terminu uruchomienia może nastąpić wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego i wymaga formy pisemnej."

Instalacja skanera wymaga odpowiedniego przygotowania pomieszczenia, m.in. w zakresie instalacji elektrycznej i IT. Ponadto instalacja i uruchomienie powinny być przeprowadzone w warunkach całkowitego zakończenia prac adaptacyjnych, aby uniknąć zagrożenia zanieczyszczenia sprzętu np. pyłami. 

Zamawiający wyraża zgodę. 
4. Dot. wzór umowy § 5. ust. 1 pkt. a, b, c, d. - zadanie nr 1 i 2
Czy Zamawiający podpisze dwie odrębne umowy na poszczególne zadania, czy jedną jeżeli w obydwu zadaniach wybrana zostałaby oferta tego samego Wykonawcy? 

Jeżeli jedna, to prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest naliczanie kary umownej od wartości urządzenia, tj. aparatu RTG lub systemu pośredniej radiografii cyfrowej, a nie od całkowitej wartości umowy, co skutkowałoby niepotrzebnym wzrostem ceny oferty.
Jeżeli w obydwu zadaniach wybrana zostanie oferta tego samego Wykonawcy Zamawiający podpisze jedną umowę. Ewentualne kary umowne będą naliczane od wartości urządzenia.
5. Dot. wzór umowy § 5. ust. 1 pkt. d. - zadanie nr 1 i nr 2
Prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest, by Wykonawca zapłacił karę 1% od wartości urządzenia za każdorazowe przekroczenie wymaganych terminów czasu reakcji, czasu podjęcia naprawy lub czasu naprawy tego urządzenia niezależnie od czasu trwania opóźnienia?

Jeśli tak, to prosimy o zmniejszenie wysokości kary z 1% do wartości powszechnie występującej w umowach na dostawy wyrobów medycznych, np. 0,1% za dzień opóźnienia. Taki warunek również skutecznie zabezpieczy interes Zamawiającego, natomiast pozostawienie zapisu w brzmieniu pierwotnym spowoduje niepotrzebny znaczny wzrost ceny oferty.
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary.
6. Dot. Załącznik nr 3 pkt 2. - zadanie nr 1 i nr 2
Prosimy o zmianę zapisu na:

"2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia uruchomienia urządzeń i przekazania ich do eksploatacji, potwierdzonego odpowiednimi protokołami, jednakże początek okresu gwarancyjnego nastąpi nie później niż w dwa miesiące od daty dostawy."

Brak takiego zapisu będzie skutkował koniecznością wykupienia dodatkowej gwarancji u producenta sprzętu, co spowoduje niepotrzebny znaczny wzrost ceny oferty.
 Zamawiający wyraża zgodę.
7. Dot. Załącznik nr 1 zadanie nr 2
Czy Zamawiający zapewni integrację systemów RIS i PACS istniejących w Zakładzie Radiologii z systemem pośredniej radiografii cyfrowej dostarczonym przez Wykonawcę?
8. Nie – jest to obowiązek Wykonawcy.
9. Czy Zamawiający dla zapewnienia równego traktowania Wykonawców zapewni dla wszystkich Wykonawców jednakową ofertę od firmy Synektik w zakresie niezbędnym do zapewnienia integracji systemu radiografii cyfrowej z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS firmy Synektik?

Firma Synektik może zaoferować swoje usługi i licencje w dowolnej i zróżnicowanej dla poszczególnych Wykonawców cenie. W takiej sytuacji cena firmy Synektik będzie miała decydujący wpływ na wynik postępowania. Brak zapewnienia wszystkim Wykonawcom jednakowej ceny na integrację z systemem informatycznym prowadzi do nierównego traktowania Wykonawców i narusza zasadę uczciwej konkurencji.
Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.
10. Czy w związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie kryteriów oceny ofert, która obowiązuje od dniem 19 października br. Zamawiający zmieni kryterium oceny ofert z kryterium 

-cena - 100% 

-na np. cena -  90%, okres gwarancji 10%, z punktacją gwarancja = 12 miesięcy - 0 pkt,  gwarancja ≥ 24 miesięcy - 10 pkt?

Nowelizacja w art. 91 ust. 2a, ogranicza stosowanie przez zamawiających ceny jako jedynego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Obecnie jest to możliwe tylko do tych zamówień, których przedmiot jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. W przypadku pozostałych zamówień zamawiający jest obowiązany zastosować oprócz ceny jeszcze co najmniej jedno kryterium oceny ofert spośród wymienionych w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp lub inne, związane z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający nie zmieni kryterium oceny ofert.

11. Czy Zamawiający dopuści amerykański aparat wysokiej klasy, instalowany w wielu miejscach w Polsce z maksymalną wartością obciążenia prądowo – czasowego 500 mAs oraz maksymalnym czasem ekspozycji 5 s ? Różnica jest niewielka, w praktyce żadko przekracza się 450 mAs oraz kilka MS. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.
Zamawiający dopuści taki aparat.

12. Czy Zamawiający dopuści amerykański aparat wysokiej klasy, instalowany w wielu miejscach w Polsce z dotykowym monitorem LCD o przekątnej 15 cali ? Monitor ten umożliwi pełną personalizację oraz obsługę, nie wpływając na swobodne poruszanie się po interfacie. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Zamawiający nie dopuści takiego aparatu.
13. Czy Zamawiający dopuści amerykański aparat wysokiej klasy, instalowany w wielu miejscach w Polsce z wbudowaną konsolą technika bez możliwości zdalnego dostępu diagnostycznego przez sieć Internet ? Aparat nie jest w pełni cyfrowy, więc wykorzystanie takiego trybu pracy będzie znikome. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Zamawiający nie dopuści takiego aparatu.
14. Czy Zamawiający dopuści amerykański aparat wysokiej klasy, instalowany w wielu miejscach w Polsce z ruchem wzdłużnym, kolumny z lampą RTG 239 cm ? Różnica jest niewielka i praktycznie niewyczuwalna.
Zamawiający dopuści taki aparat.
15. Czy Zamawiający dopuści amerykański aparat wysokiej klasy, instalowany w wielu miejscach w Polsce z szerokością blatu 81 cm ? Różnica jest niewielka i praktycznie niewyczuwalna.

Zamawiający dopuści taki aparat.
16. Czy Zamawiający dopuści amerykański aparat wysokiej klasy, instalowany w wielu miejscach w Polsce z minimalną wysokością blatu od podłogi 56,5 cm ? Różnica jest znikoma i praktycznie niewyczuwalna.

Zamawiający dopuści taki aparat.
17. Czy Zamawiający dopuści amerykański aparat wysokiej klasy, instalowany w wielu miejscach w Polsce bez możliwości odłączenia przycisków nożnych do sterowania stołem za pomocą przycisku dostępnego dla technika RTG ? Od systemu można natomiast odłączyć przycisk ręczny z boku stołu. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.
Zamawiający dopuści taki aparat.
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