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Augustów, dn. 09 maja 2017 r.


Dotyczy: dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie numer referencyjny 5/ZP/2017

	Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje:
Pyt 1 - Zadanie nr. 16, Pozycja 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na Hegary w rozmiarach od 1mm do 10 mm oraz połówki? Jeden komplet składa się z 19 sztuk. Reszta parametrów bez zmian. 
Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt 2 - Zadanie nr. 16, Pozycja 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzia najwyższej jakości, zgłębnik maciczny typ Martin o długości 320 mm z podziałką? Reszta parametrów bez zmian. 
Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt 3 - Zadanie nr 16, Pozycja 9: Czy Zamawiający nie pomylił się w długości podanego narzędzia? Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze biopsyjne typ Schubert o długości całkowitej 26 cm? Reszta parametrów bez zmian. 
Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 5 - APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO Z MONITOROWANIEM
Pyt 4 pkt 9
Czy Zamawiający zaakceptuje stanowisko do znieczulania z 3 wbudowanymi gniazdami elektrycznymi?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 5 pkt 24
Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z pochłaniaczem o pojemności 1420ml?
Zamawiający dopuszcza.

Pyt 6 pkt 36
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stanowisko do znieczulenia z trybem wentylacji SIMV bez wspomagania ciśnieniowego, ale w zamian oferujący tryb wentylacji ciśnieniowej z objętością docelową? Oferowana funkcjonalność istotnie zwiększa możliwości wentylacji.
Zamawiający dopuszcza.

Pyt 7 pkt 42
Czy Zamawiający zaakceptuje stanowisko do znieczulenia z regulacją czułości wyzwalania przepływem w zakresie1-10 L/min
Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 8 pkt 63
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym krzywe i dane cyfrowe wyświetlane są na monitorze wbudowanym w aparat do znieczulenia?
Zamawiający dopuszcza.

Pyt 9 pkt 65
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu do znieczuleń z wbudowanym analizatorem gazów? 
Opisane parametry wyświetlane są na monitorze w aparacie do znieczulenia.
Zamawiający wyraża zgodę.




Pyt 10 pkt 67
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu do znieczulenia z wbudowanym analizatorem gazów w którym na monitorze wyświetlane są procentowe wartości stężenia gazów?
Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 10 - KARDIOMONITOR – 3 szt.

Pyt 11 pkt 6
Czy Zamawiający  dopuści do postępowania kardiomonitory zaprojektowane w technologii wymuszonego chłodzenia za pomocą wbudowanego wentylatora?
Zamawiający dopuszcza.

Pyt 12 pkt 7
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kardiomonitora z ekranem 12,1 cala i rozdzielczością  800x600 pikseli?
Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 13 pkt 8
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z możliwością skonfigurowania 3 różnych ustawień ekranów oraz 3 zestawów granic alarmowych?
Zamawiający dopuszcza.

Pyt 14 pkt 10
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kardiomonitora o wadze 5,5 kg?
Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 15 pkt 11
Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie kardiomonitora z możliwością wybrania 4 prędkości dla fali EKG oraz prezentacją 1 z 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3-żyłowego i 7 odprowadzeń EKG z kabla 5-żyłowego?
Jednoczesna prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod nie jest wartością diagnostyczną tylko programową.
Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 16 pkt 13
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kardiomonitora o pomiarze oddechu w zakresie 0-120 odd/min oraz monitorowaniem i alarmowaniem bezdechu w zakresie 10-60 s bez licznika wykrytych bezdechów?
Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 17 pkt 14
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kardiomonitora z pomiarem saturacji w zakresie 0-100% w technologii Philips Fast z możliwością stosowania czujników Massimo, Nellcor oraz FAST za pomocą  dedykowanego kabla łączącego co pozwala na większą elastyczność stosowania czujników co również wpływa na oszczędność Szpitala.
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika”?
[bookmark: _GoBack]Zamawiający wyraża zgodę.


Pyt 18 pkt 15
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z pomiarem rytmu serca w zakresie od 40 do 240 ud/min.?
Zamawiający dopuszcza.

Pyt 19 pkt 18
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlenia tabeli zawierającej 1600 zestawów danych NIBP, pamięcią 200 przywołań alarmów, 200 wyników analizy arytmii, 1200 godz. trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów, 120 minutowym pełnym przeglądzie krzywej EKG bez możliwości przeniesienia danych na pamięć typu Pendrive?
Proponowane kardiomonitory posiadają możliwość wysyłania danych w formacie HL7 bezpośrednio do sieci szpitala.
Zamawiający dopuszcza.
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