


Augustów, 08 grudnia 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy		
postępowania 7/ZP/2020	
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Dotyczy : dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie numer referencyjny 7/ZP/2020

Odpowiadając na zapytania Wykonawców Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

1)   do zadania 9Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 dopuści do udziału w postępowaniu termometr bezdotykowy z zakresem temperatury 34 -43 ℃?

Zamawiający dopuszcza.

2) Zadanie nr 2 pyt. 1 dot l.p.  nr 8  Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny oparty na 7% roztworze nadtlenku wodoru, pozbawiony kationów srebra? Podniesienie wartości o jedynie jeden procent drastycznie zwiększa efektywność oddziaływania środka na mikroorganizmy. Środek ten posiada badania potwierdzające jego skuteczność w eliminacji bakterii, grzybów, koronorowirusów oraz innych patogenów. Co więcej, kationy srebra nie rozkładają się – są wchłaniane do organizmu ludzkiego przez drogi oddechowe oraz skórę, pozostając tam i potencjalnie powodując schorzenie: srebrzycę (argyrię).

Zamawiający nie dopuszcza.

3) Zadanie nr 2 Pyt. 2 dot l.p.  nr 16  Wnosimy o odstąpienie od parametru zgodności z normą NFT 72-281. Jest to norma francuska, obowiązująca tylko na terenie Francji, a jej charakter nie ma normy unijnej czy też innego standardu międzynarodowego lub ogólnoeuropejskiego, nie została także transponowana do krajowego porządku prawnego przez jakikolwiek organ lub izbę. Powoływanie się na nią stanowi sztuczne zawężenie konkurencji celem promowania rozwiązań francuskiego producenta Oxy’Pharm.

Zamawiający odstępuje od tego parametru.

4) Zadanie nr 2 Pyt 3 dot l.p.  nr 18 Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez archiwizacji danych komputerowo oraz przeprowadzonych dezynfekcji. Zapis ten świadczy jedynie o pracy urządzenia, nie weryfikuje natomiast skuteczności dezynfekcji.

Zamawiający dopuszcza urządzenia bez archiwizacji danych komputerowo.

5) Zadanie nr 2 Pyt 4 dot l.p.  nr 19 Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez archiwizacji danych komputerowo oraz przeprowadzonych dezynfekcji. Zapis ten świadczy jedynie o pracy urządzenia, nie weryfikuje natomiast skuteczności dezynfekcji.

Zamawiający dopuszcza urządzenia bez archiwizacji danych komputerowo.

6) Zadanie nr 2 Pyt 5 dot l.p.  nr 21 Czy Zamawiający dopuści aparat bez elastycznego przewodu? Przewód ten nie ma praktycznego zastosowania, ponieważ podczas dezynfekcji w pomieszczeniu nie może przebywać żadna osoba, a rozpylana przez aparat mgła mikrozolowa dociera w każde, nawet trudno dostępne miejsce.

Zamawiający dopuszcza.

7)  Zadanie nr 2 Pyt 5 dot l.p.  nr 25 Wnosimy o dopuszczenie urządzenia będącego wyrobem medycznym, współpracującego ze środkiem  będącym także wyrobem medycznym, spełniających wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w pełni zdatnych i bezpiecznych do użytkowania na potrzeby działalności medycznej. Stosowanie wymogu produktu biobójczego odnosi się jedynie do środka chemicznego i nie bierze pod uwagę formalnego statusu urządzenia, będącego kluczowym elementem zamówienia. Przedmiot zamówienia opisany w oparciu o normy dotyczące jego płynu eksploatacyjnego lub podzespołu nie odnosi się do jego całości, a w konsekwencji nie gwarantuje spełnienia żadnych norm jakościowych i prowadzi jedynie do sztucznego zawężenia konkurencji.

Zamawiający dopuszcza.

8) SIWZ III pkt. 4, umowa § 3 ust. 2 : 1. W związku z występowaniem pandemii COVID-19 oraz znacznymi problemami z łańcuchem dostaw zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Wskazany w dokumentacji przetargowej termin przypadający na dzień 23 grudnia 2020 r. jest niemożliwym do zrealizowania, z uwagi na konieczność procedowania postępowania oraz dopełnienia formalności niezbędnych do zawarcia umowy, a także brak możliwości oszacowania faktycznego terminu zawarcia umowy. Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia winien uwzględniać czas niezbędny dla Wykonawcy na sprowadzenie produktu od producenta oraz realizację zobowiązań wynikających z umowy z należytą wysoką starannością i dokładnością. Pragniemy zauważyć, iż Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za niezawinione przez niego okoliczności, takie jak występujące w związku z COVID-19 wydłużenie czasu realizacji zamówień przez producentów wyrobów medycznych.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy na 6 tygodni od daty podpisania umowy. Termin dostawy ( zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu ) do dnia 23 grudnia 2020 r. Jest to dotacja celowa pochodząca z rezerwy budżetowej i musi być rozliczona do dnia 31 grudnia 2020 r.

9)  Umowa § 5 ust. 4 1. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poszerzenie zdefiniowanego pojęcia „siły wyższej” o przesłankę w postaci „sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19”

Zamawiający wyraża zgodę.

10) Umowa § 5 1. W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną oraz związane z tym problemy w zakresie czasowe dostępności produktów, prosimy o dokonanie zmian w § 5 umowy w zakresie naliczania kar umownych, poprzez uwzględnienie we wzorze umowy następującego zapisu: „Przed ewentualnym nałożeniem kary na Wykonawcę, Zamawiający ma obowiązek każdorazowo wezwać Wykonawcę do przedłożenia wyjaśnień, czy zaistniałe opóźnienia w realizacji dostawy bądź naprawy gwarancyjnej są następstwem COVID-19. W przypadku, gdyby owe opóźnienia były następstwem COVID-19, to Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą umowną za nieterminową realizację zobowiązania (zgodnie z § 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).

Zamawiający wyraża zgodę.

11)  Dotyczy załącznik nr 2  – Zadanie 3 – Kardiomonitor Pytanie 1  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor kompaktowy wyposażony w wbudowany, wysokiej rozdzielczości, kolorowy i dotykowy ekran LCD o przekątnej 12’’ odchylony względem podstawy urządzenia pod kątem 100 stopni, ułatwiając tym samym obserwację monitorowanych parametrów, z możliwością jednoczesnego wyświetlenia aż 12 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG)?

Zamawiający nie dopuszcza.

12) Zadanie 3 Kardiomonitor, Kompaktowy do monitorowania  podstawowych parametrów życiowych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z funkcją nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia NIBP o następujących  zakresach  mierzonych parametrów:
Dorosły:
Ciśnienie skurczowe 40-270 mmHg,
Ciśnienie rozkurczowe 10-215 mmHg,
Ciśnienie średnie tętnicze  20-235 mmHg;
Noworodek:
Ciśnienie skurczowe 40-135 mmHg,
Ciśnienie rozkurczowe 10-100 mmHg,
Ciśnienie średnie tętnicze  20-110 mmHg?

Zamawiający dopuszcza.

13) Dotyczy SIWZ, rozdział  III i IV – termin dostawy / wykonania zamówienia Prosimy o doprecyzowanie wymogu dotyczącego terminu wykonania zamówienia / dostawy urządzeń, objętych niniejszym postępowaniem. Czy Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 23 grudnia 2020r, jak wskazano w SIWZ, Rozdział III oraz we wzorze umowy, czy też wykonania zamówienia w ciągu 6 tygodni od daty podpisania umowy, zgodnie z Rozdziałem IV?
Termin dostawy ( zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu ) do dnia 23 grudnia 2020 r.
14) Dotyczy SIWZ, rozdział  XI – miejsce oraz termin składania ofert
Czy z uwagi na wprowadzony stan epidemii i związane z tym ograniczenia Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert  w przedmiotowym postępowaniu w formie elektronicznej                z  użyciem bezpiecznych podpisów elektronicznych, przesłanych na adres mailowy wskazany w SIWZ?

Zamawiający wyraża zgodę.
15) Dotyczy Zadania nr 3 – kardiomonitor do monitorowania podstawowych parametrów życiowych – 20 szt. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania alternatywnego przedstawionego w poniższym opisie?
	Lp.
	
Wymagane parametry techniczno-użytkowe
	
Parametry wymagane
	Parametry oferowane
Tak/Nie
podać/opisać

	I. PARAMETRY OGÓLNE

	1.
	Monitor przystosowany do transportu: wygodny uchwyt umożliwiający użycie dwóch rąk jednocześnie
	TAK
	

	2.
	Duże, czytelne światło alarmu. Kolor alarmu zależny od stopnia ważności.
	TAK
	

	3.
	Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy min. 180 min. Czas ładowania poniżej 4 h do 90% pojemności baterii.
	TAK
	

	4.
	Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na akumulatorze – niezależnie od monitora głównego.
	TAK
	

	5.
	Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie. 
	TAK
	

	6.
	Klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów
	TAK
	

	7.
	Możliwość rozbudowy o port synchronizacji z defibrylatorem oraz port do systemu przywoływania pielęgniarki.
	TAK
	

	8.
	Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów.
	TAK
	

	9.
	Ekran monitora, dotykowy w technologii pojemnościowej, wysokiej jakości, o przekątnej min. 12ʺ i rozdzielczości min. 1280x800. Możliwość podłączenia ekranu powielającego.
	TAK
	

	10.
	Kardiomonitor z możliwością wyświetlania 6 krzywych z odpowiadającymi wartościami parametrów lub 5 krzywych z odpowiadającymi im wartościami parametrów i pasek z 4 parametrami cyfrowymi
	TAK
	

	10.
	Możliwość wyświetlania ekranu dużych cyfr
	TAK
	

	II. USTAWIENIA

	11.
	Możliwość nawigacji menu monitora z automatyczną rekonfiguracja ekranu umożliwiajaca jednoczesny podgląd wszystkich mierzonych parametrów krzywych.
	TAK
	

	12.
	Automatyczna rekonfiguracja ekranu po pojawieniu się nowych mierzonych parametrów (modułu, przewody).
	TAK
	

	13.
	Min. 7 różnych konfigurowalnych trybów monitora, umożliwiających zapis różnych ustawień ekranu (kolory, parametry, krzywe, limity alarmowe)
	TAK
	

	III. ALARMY

	14.
	Alarmy wizualne i dźwiękowe, schemat uzależniony od stopnia alarmu. Alarm powinien być reprezentowany przez:
- informację tekstową,
- migającą wartość parametru, który przekroczył granicę,
- alarm dźwiękowy o zróżnicowanym sygnale w zależności od stopnia,
-lampkę alarmu.
	TAK
	

	15.
	Min. 3 kategorie alarmów, dodatkowo alarmy informacyjne (techniczne).
	TAK
	

	16.
	Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych – automatyczne dopasowanie w zależności od obecnie wskazywanych wartości.
	TAK
	

	17.
	Pauza alarmu min. 2 minuty
	TAK
	

	18.
	Historia alarmów min. 20 przypadków z zapisem daty, stopnia oraz opisem alarmu.
	TAK
	

	IV. TRENDY

	19.
	Trendy numeryczne i graficzne z min. 168 h (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min.
	TAK
	

	20.
	Autotest monitora zwiększający bezpieczeństwo.
	TAK
	

	21.
	Możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor – wydruk możliwy podczas transportu.
	TAK
	

	V. EKG

	22.
	Pomiar EKG  z 3 lub 5 elektrod. W komplecie przewód główny oraz odprowadzenia 3 elektrodowe noworodkowe.
	TAK
	

	23.
	Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na min. 3 polach krzywych.
	TAK
	

	24.
	Częstość akcji serca min. 30-300 ud./min.
	TAK
	

	25.
	Wykrywanie arytmii z min. 4 odprowadzeń jednocześnie. Min. 16 rodzajów arytmii. Alarm arytmii z podaniem nazwy zaburzenia rytmu.
	TAK
	

	26.
	Możliwość wyświetlania siatki EKG
	TAK
	

	27.
	Detekcja stymulatora, prezentacja stymulacji na krzywej EKG.
	TAK
	

	28.
	Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG.
	TAK
	

	29.
	Częstość oddechu min. 5-120 odd./min.
	TAK
	

	30.
	Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji. 
	TAK
	

	31.
	Zakres SpO2 min. 1-100 %
	TAK
	

	VI. NIBP

	32.
	Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, techniką dwutubową w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa. Skokowa deflacja mankietu. 
	TAK

	

	32.
	Mankiet dla otyłych na przedramię.
	TAK
	

	33.
	Zakres pomiaru NIBP min. 10-290 mmHg
	TAK
	

	34.
	Pomiar NIBP ręczny, pilny lub automatyczny w zakresie min. 1-120 min.
	TAK
	

	35.
	Możliwość zastosowania inflacji w dowolnym momencie przy pomocy przycisku funkcyjnego.
	TAK
	

	VII. INNE

	36.
	Pomiar temperatury powierzchniowej z możliwością rozbudowy o drugi kanał temperatury bez udziału serwisu.
	TAK
	

	37.
	Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą inwazyjną od 1 do min. 3 kanałów.
	TAK
	



Zamawiający nie dopuszcza.
16) Dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 4 do SIWZ
1. Par. 5 ust. 1.4  W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej.

2. Par. 5 ust. 1 Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej maksymalnie w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową. 

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Par. 5 ust. 3 – 4  W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy zmianę treści  par. 5 ust. 3-4 poprzez nadanie brzmienia i dodanie punktów:
4. §5  W przypadku gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwią czasowo wykonanie jakichkolwiek zobowiązań kontraktowych którejkolwiek ze stron umowy, termin na wykonanie takich zobowiązań zostanie zawieszony do czasu ustania okoliczności "siły wyższej" oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.
 Jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron kontraktu, takie jak: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
Termin dostawy ( zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu ) do dnia 23 grudnia 2020 r.

5. 	W przypadku gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań kontraktowych w związku z okolicznościami "siły wyższej", druga strona musi być o tym poinformowana w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia w/w okoliczności, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.
6. 
Termin dostawy ( zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu ) do dnia 23 grudnia 2020 r.

7. Gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań kontraktowych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej wykonanie i końcowe rozliczenie musi być uzgodnione i postanowione przez obie strony umowy.
8. 
Termin dostawy ( zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu ) do dnia 23 grudnia 2020 r.

17)             Dotyczy Wymaganych warunków gwarancji i serwisu, Załącznik nr 5 do SIWZ
1.      Pkt  7,8 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny   jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas reakcji na zgłoszenie problemu w ciągu 2 dni roboczych oraz czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Pkt 10 – Prosimy o wyrażenie zgody na skrócenie okresu gwarancji na wymienione części zamienne i/lub podzespoły do 12 miesięcy od dnia dokonania wymiany. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

18)      Dotyczy pakietu nr 6 – dozowniki/reduktor do tlenu – 90 szt.
1. Czy ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem COVID-19 Zamawiający zrezygnuje ze szkolenia personelu, montażu, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy?
Takie usługi znacznie podniosą cenę oferty, a dozowniki tlenu są urządzeniami                  nieskomplikowanymi w obsłudze i nie wymagają dodatkowych szkoleń personelu i montażu    przez autoryzowany serwis. 

Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający dopuści dostawę kurierem?

Tak.

Proszę o doprecyzowanie daty dostawy przedmiotu zamówienia. Czy maksymalny termin     to 23.12.2020? Czy jest to 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Termin dostawy ( zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu ) do dnia 23 grudnia 2020 r.

2. Czy w szpitalu, dla którego Zamawiający składa zamówienie, punkty poboru są zainstalowanie w systemie AGA i posiadają bolczyk bezpieczeństwa? Czy bolczyk znajduje się na godz. 12:00, zgodnie z normą, czy na godz. 6:00?

Punkty poboru są zainstalowane w systemie AGA, posiadają bolczyki bezpieczeństwa. Bolczyk ma znajdować się na godzinie 12:00.

19)  Ad. Parametry wymagane Zadanie 3   Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z   pomiarem SpO2 w zakresie od 0 do 100% z    dokładnością ±2% w zakresie od 70 do 100% i pomiarem PR w zakresie od 20 do 300 bpm z dokładnością ± 3 bpm? 

Zamawiający dopuszcza.

20. Czy w związku z tym że Państwa szpital posiada na wyposażeniu po kilkanaście    kardiomonitorów serii iMEC, uMEC i BeneView, Zamawiający będzie wymagał kompatybilności akcesoriów i możliwości pracy we wspólnej sieci oferowanych monitorów pacjenta z wyżej wymienionymi urządzeniami?

Zamawiający nie będzie wymagał.

21. Dotyczy pakietu 7. Ciśnieniomierze automatyczne – 90szt. Czy Zamawiający dopuści do      zaoferowania wysokiej jakości ciśnieniomierze automatyczne renomowanego polskiego producenta posiadające deklarację zgodności oraz wpis do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych?
Zamawiający dopuszcza.

22)      W związku z prowadzonym postępowaniem nr 7/ZP/2020 (DOSTAWA APARTURY MEDYCZNEJ DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE) chcielibyśmy prosić o wyjaśnienie, czy w zadaniu 10 (pulsoksymetr napalcowy) Zamawiający nie wpisał omyłkowo sposobu pomiaru  oscylometrycznego? W pulsoksymetrach wykorzystuje się metodę światła podczerwonego.
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry z metodą pomiaru wykorzystującą światło podczerwiene?
Zamawiający omyłkowo wpisał sposób pomiaru oscylometrycznego. Zamawiający dopuszcza metodę światła podczerwonego.
23)     Zadanie nr 9 – Termometr bezdodytkowy. Czy Zamawiający dopuści termometr bezdotykowy z zakresem wyświetlania temperatury ciała 32.0 – 42.0°C ? Jest to różnica 0.9°C od Państwa oczekiwań.
Pozostałe parametry wg SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
24)  Zadanie 3 - Kardiomonitor kompaktowy do monitorowania  podstawowych parametrów życiowych   Pomiar ciśnienia NIBP
Czy Zamawiający dopuści, wysokiej klasy kardiomonitor kompaktowy o parametrach nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia:
Dorosły: skurczowe 40-270 mmHg, rozkurczowe 10-215 mmHg, średnie tętnicze 20-235 mmHg,
Noworodek: skurczowe 40-135 mmHg, rozkurczowe 10-100 mmHg, średnie tętnicze 20-110 mmHg.
Parametry te są bardzo zbliżone do wymaganych przez zamawiającego, różnice w zakresie pomiaru nie wpłyną na ostateczny wynik badania.
Zamawiający dopuszcza.
25)   Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 2 – Fumigator mały podręczny do zamgławiania pomieszczeń za pomocą środków do dezynfekcji
Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 1 - Fumigator mobilny do dezaktywacji i likwidacji mikroorganizmów/ Urządzenie do dekontaminacji powietrza w obecności pacjenta
Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dekontaminacji nie jest wyrobem medycznym i posiada stawkę Vat 23%.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dekontaminacji posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu?
Zamawiający dopuszcza.
25) SIWZ III pkt. 4, umowa § 3 ust. 2 :
1. W związku z występowaniem pandemii COVID-19 oraz znacznymi problemami z łańcuchem dostaw zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Wskazany w dokumentacji przetargowej termin przypadający na dzień 23 grudnia 2020 r. jest niemożliwym do zrealizowania, z uwagi na konieczność procedowania postępowania oraz dopełnienia formalności niezbędnych do zawarcia umowy, a także brak możliwości oszacowania faktycznego terminu zawarcia umowy. Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia winien uwzględniać czas niezbędny dla Wykonawcy na sprowadzenie produktu od producenta oraz realizację zobowiązań wynikających z umowy z należytą wysoką starannością i dokładnością. Pragniemy zauważyć, iż Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za niezawinione przez niego okoliczności, takie jak występujące w związku z COVID-19 wydłużenie czasu realizacji zamówień przez producentów wyrobów medycznych.
Termin dostawy ( zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu ) do dnia 23 grudnia 2020 r.

26) Umowa § 5 ust. 4
1. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poszerzenie zdefiniowanego pojęcia „siły wyższej” o przesłankę w postaci „sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19”.
Zamawiający wyraża zgodę.
27) Umowa § 5
1. W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną oraz związane z tym problemy w zakresie czasowej dostępności produktów, prosimy o dokonanie zmian w § 5 umowy w zakresie naliczania kar umownych, poprzez uwzględnienie we wzorze umowy następującego zapisu:
„Przed ewentualnym nałożeniem kary na Wykonawcę, Zamawiający ma obowiązek każdorazowo wezwać Wykonawcę do przedłożenia wyjaśnień, czy zaistniałe opóźnienia w realizacji dostawy bądź  naprawy gwarancyjnej są następstwem COVID-19. W przypadku, gdyby owe opóźnienia były następstwem COVID-19, to Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą umowną za nieterminową realizację zobowiązania (zgodnie z § 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).”
Termin dostawy ( zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu ) do dnia 23 grudnia 2020 r.
28) Zadanie 10
Informujemy, że metoda oscylometryczna dotyczy pomiaru ciśnienia

W przypadku SpO2 stosuje metodę spektrofotometryczną

Zamawiający omyłkowo wpisał sposób pomiaru oscylometrycznego. Zamawiający dopuszcza metodę światła podczerwonego.

29) Zadanie 3 - Kardiomonitor kompaktowy do monitorowania  podstawowych parametrów życiowych
Pomiar ciśnienia NIBP
Czy Zamawiający dopuści, wysokiej klasy kardiomonitor kompaktowy o parametrach nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia:
Dorosły: 
skurczowe 40-270 mmHg, rozkurczowe 10-215 mmHg, średnie tętnicze 20-235 mmHg,
Noworodek: 
skurczowe 40-135 mmHg, rozkurczowe 10-100 mmHg, średnie tętnicze 20-110 mmHg.
Parametry te są bardzo zbliżone do wymaganych przez zamawiającego, różnice w zakresie pomiaru nie wpłyną na ostateczny wynik badania.
Zamawiający dopuszcza.
30) Dotyczy: Zadanie 4 Stetoskop lekarski internistyczny Czy Zamawiający dopuści Stetoskop lekarski internistyczny wykonany z wysokogatunkowego, chromowanego stopu metalu?  
Zamawiający dopuszcza.
31) Dotyczy: Zadanie 7 Ciśnieniomierz automatyczny Czy Zamawiający dopuści Ciśnieniomierz automatyczny z trzema przyciskami funkcyjnymi?  
Zamawiający dopuszcza.
32) Dotyczy: Zadanie 9 Termometr bezdotykowy Czy Zamawiający dopuści termometr bezdotykowy o zakresie wyświetlania temperatury ciała 34.0-42.2°C ?  
Zamawiający dopuszcza.    
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	Przedmiot zamówienia -  Fumigator mały  podręczny do zamgławiania pomieszczeń za pomocą środków do dezynfekcji – 10 szt.



Pytanie 33:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesne urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania wyposażone w ekran LED z wydzielonymi przyciskami umożliwiającymi sterowaniem urządzeniem?
Rozwiązanie takie jest niezwykle trwałe, niezawodne i bardzo łatwe w obsłudze.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesne urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania o wadze maksymalnej urządzenia do 10 kg?
Pragniemy zauważyć, że waga nie odbiega znacząco od wymaganej parametrami i nie rzutuje na użytkowość samego urządzenia, ponadto urządzenie wyposażone jest w poręczny stelaż z kółkami oraz wysuwany teleskopowy uchwyt ułatwiający personelowi transport samego urządzenia.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesne urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania, gdzie obudowa wykonana jest ze stali oraz tworzywa sztucznego?
Zastosowanie tego typu materiałów powoduje, że urządzenie jest lekkie, odporne na użycie środków dezynfekcyjnych, trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36:
Czy Zamawiający dopuści kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6% nadtlenku wodoru + kationach srebra, bezzapachowy?
Oferowany przez nas środek jest producenta polskiego, co uniezależnia odbiorcę od producentów zagranicznych oraz znacząco obniża koszt samego procesu dezynfekcji.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesne urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania wyposażone w turbinę o prędkości około 20 000RPM?
Pragniemy zwrócić uwagę, że dopuszczenie niewielkich odchyleń od podanego granicznego parametru pozwoli większej ilości producentów przedstawić swoje propozycje. Niewielka różnica w obrotach samej turbiny nie powoduje niewłaściwego działania urządzenia.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesne urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania z szybkością wyrzutu środka przy dyszy 85 m/s?
Pragniemy zauważyć, że oferowany parametr jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji metodą zamgławiania.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesne urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania działający ze środkiem 6% i 12% nadtlenku wodoru z jonami srebra, bez wskazanych badań?
Wskazana norma jest normą francuską. Oferowany przez nas środek jest produkcji polskiej, co pozwala na uniezależnienie się od dostaw zagranicznych producentów, jak również na znaczną redukcję kosztów samej dezynfekcji. Proponowane środki do dezynfekcji są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Wyższe stężenie pozwala na szybsze wysycenie pomieszczenia oraz skróci czas procesu w stosunku do 6% roztworu, jednocześnie pozostając bezpieczny dla operatora a także sprzętów, gdyż ryzyko kondensacji będzie praktycznie wyeliminowane (do osiągnięcia zadowalającego poziomu redukcji drobnoustrojów potrzebna będzie mniejsza ilość środka). 

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesne urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania bez możliwości komputerowej archiwizacji danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB oraz zapisu daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji?
Oferowany przez nas model spełnia idealnie swoją rolę urządzenia do dezynfekcji metodą zamgławiania. Jest niezawodne oraz ekonomiczne w zakupie i eksploatacji z powodu niewyposażania urządzenia w dodatkowe opcje, które z jednej strony podnoszą cenę samego urządzenia a z drugiej powodują wprowadzanie dodatkowych kryteriów ograniczających dostęp do postępowania innych producentów.

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 41
Czy Zamawiający wymaga pulsoksymetru wyposażonego w technologię umożliwiającą pomiar u pacjentów z niską perfuzją, obrzękiem kończyn, zimnymi kończynami a przede wszystkim pacjentem pobudzonym i w ruchu zbierającym sygnał Indeksu perfuzji od co najmniej 0,02% (pacjenci z krytycznymi parametrami, z obrzękiem lub wychłodzeniem kończyn) pokazujący pomiar w czasie rzeczywistym przedstawia precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta, tzn. eliminuje wzbudzony ruchem puls żylny prowadzący do fałszywego zaniżania pomiaru radzący sobie bezproblemowo z pomiarem pomimo lakieru na paznokciach? 
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 42
Czy Zamawiający oczekuje pulsoksymetru w technologii eliminującej sygnał z krwi żylnej (wywołany sztucznie ruchem pacjenta), który prowadzi do uśredniania z wysyceniem tętniczym a w efekcie do sztucznego zaniżania pomiaru – najczęstszy i największy problem w pomiarach saturacji?
Zamawiający dopuszcza.

43) "Czy Zamawiający dopuści nebulizator, spełniający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, ale o frakcji respirabilnej 63%?"
 Zamawiający nie dopuszcza.
44) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w zad. nr 2 urządzenia o wymiarach 43x42x38 cm (+/- 3 cm)?
Zamawiający wyraża zgodę.
45) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej powinno być złożone bez wezwania w terminie do 3 dni od publikacji informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

46) Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Zamawiający nie wymaga.
Dotyczy Umowy:
47) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej lub za pośrednictwem portalu? 
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na adres poczty elektronicznej Zamawiającego – zp@spzoz.augustow.pl

Dotyczy Parametry Techniczne:
48) Dotyczy zadania nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zad. nr 2 urządzenia o zasilaniu elektrycznym 220 V, 50 Hz?
Zamawiający nie wyraża zgody.
49) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zad. nr 2 urządzenia wyposażonego w czytelny wyświetlacz LCD oraz przyciski umożliwiające łatwy dostęp do panelu sterowania i ustawienia parametrów pracy urządzenia oraz         zaprogramowania  dezynfekcji pomieszczenia?
Zamawiający wyraża zgodę.
50) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w zadaniu 2 urządzenia o wadze do 7,5 kg?
Zamawiający wyraża zgodę.
51) Czy w zadaniu numer 2 Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie kompatybilnego z urządzeniem środka dezynfekcyjnego opartego na 6 % nadtlenku wodoru, bez zawartości kationów srebra, o neutralnym zapachu?             
Zamawiający nie wyraża zgody.
52) Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w zadaniu 2 urządzenie wyposażonego w wygodny uchwyt ułatwiający przenoszenie?     
Zamawiający wyraża zgodę.
53) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zad. nr 2 środków dezynfekcyjnych aktywnych wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów o skuteczności potwierdzonej badaniami zgodnie z normą równoważną do NFT 72-281 (2014)?

Zamawiający wyraża zgodę.

54) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 urządzenia pozwalającego na dokładny rejestr zabiegów dezynfekcji pomieszczeń, umożliwiających zdefiniowanie operatora, korzystającego z urządzenia, a także tworzenia serii    wstępnie ustawionych programów, do których urządzenie będzie się odwoływać za każdym razem, gdy wykonywana jest dezynfekcja (takich jak nazwa użytkownika, identyfikacja pomieszczenia, powiązanie z konkretną objętością (ilością m3),                które mają być                zdezynfekowane)? 
Zamawiający wyraża zgodę.
55) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu numer 2 urządzenia równoważnego nie posiadającego w wyposażeniu dodatkowym elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc              trudnodostępnych, za to o możliwości podłączenia jednocześnie 2 butelek ze środkiem dezynfekcyjnym pozwalającym na zwiększenie obszaru działania do 4000m3? Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania i umożliwi             złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.   

Zamawiający wyraża zgodę. 

Dyrektor SPZOZ w Augustowie	
Danuta Zawadzka		
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