Augustów, dn. 20 lipca 2021 r.

Wszyscy Wykonawcy 	
postępowania 11/ZP/2021	

Nasz znak : SPZOZ L.dz. ……………./2021


Dotyczy: Postępowania na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie” nr referencyjny 11/ZP/2021
	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :
1. Pakiet 1 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł z oznaczeniem kolorystycznym na nasadce oraz opakowaniu zbiorczym 100szt.
Zamawiający nie dopuszcza.
2. Pakiet 1 dot. poz.2a-2d
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym niebieskim tłokiem.
Zamawiający dopuszcza.
3. Pakiet 1 poz.2d
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.
Zamawiający dopuszcza.
4. Pakiet 1
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania ofert na wybrane pozycje  w pakiecie.
Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Pakiet 1 poz.6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o następującym opisie:
Aparaty Przystosowane do INFUZJI GRAWITACYJNEJ, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 posiadające: *Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)
* komorę kroplową wraz z kolcem nie krótszą niż 120mm.                                                                              *Precyzyjny rolkowy regulator przepływu z miejscem na dren i igłę po użyciu                                                                           *Specjalnie zaprojektowany Filtr Auto Stop zapobiega przedostaniu się powietrza                                             * Filtr na końcu drenu zapobiega przed wyciekiem płynu z drenu
* Długość drenu: 180 cm
* Przyrząd WOLNY OD FTALANÓW, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji,
Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Pakiet 1 poz.7,8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów, których komora kroplowa wykonana jest z medycznego PVC.
Zamawiający nie dopuszcza.
7. Pakiet 1 poz.7,9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową, ściętą trójpłaszczyznowo, wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym.
Zamawiający nie dopuszcza.
8. Pakiet 1 poz.7,8,9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z logiem umożliwiającym identyfikację wyrobu.
Zamawiający dopuszcza.
9. Pakiet 1 poz.9
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie worka pakowanego osobno z przyrządem.
Zamawiający nie dopuszcza.
10. Pakiet 1 poz.9
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie worka 21x30cm.
Zamawiający dopuszcza.
11. Pakiet 1 poz.9
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego.
Zamawiający nie dopuszcza.
12. Pakiet 1 poz.16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika tylko z optycznym identyfikatorem.
Zamawiający nie dopuszcza.
13. Pakiet 6 poz.2,5
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.
Zamawiający nie wyraża zgody.
14. Pakiet 7 poz.1,2
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.
Zamawiający nie wyraża zgody.
15. Pakiet 7 poz.1,2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek o skuteczności filtracji >98%
Zamawiający nie dopuszcza.
16. Pakiet 12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMMS.
Zamawiający nie dopuszcza.
17. Pakiet 12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań o gramaturze 45g/m2..
Zamawiający nie dopuszcza.
18. Pakiet 12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań w których spodnie wiązane są na troki.
Zamawiający dopuszcza.
19. Pakiet 12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań które są pakowane pojedynczo w torebki foliowe, opakowanie zbiorcze zawiera 75szt/op.
Zamawiający dopuszcza.
20. Pakiet 12
Czy Zamawiający wymaga ubrań z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na koszulce i spodniach?
Zamawiający dopuszcza.
21. Pakiet 14
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kombinezonu który jest ŚOI kat. III typ 4,5,6.
Zgodnie z SWZ.
22. Pakiet 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów z kapturem jednopanelowym.
Zgodnie z SWZ.
23. Pakiet 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków tylko w kolorze niebieskim.
Zamawiający nie dopuszcza.
24. Pakiet 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o gramaturze 18g/m2.
Zamawiający dopuszcza.
25. Pakiet 17
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy tylko w kolorze niebieskim.
Zamawiający nie dopuszcza.
26. Pakiet 17
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy o gramaturze 30g/m2.
Zamawiający dopuszcza.
27. Pakiet 21
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów tylko w kolorze niebieskim.
Zamawiający nie dopuszcza.
28. Pakiet 21
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wiązanych przy szyi na toki.
Zamawiający nie dopuszcza.
29. Pakiet 22
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów podfoliowanych na całości o gramaturze 55g/m2.
Zamawiający dopuszcza.
30. Pakiet 24
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy tylko w kolorze niebieskim.
Zamawiający nie dopuszcza.
31. Pakiet nr 2 Poz. 55 Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 55? Umożliwi to większą konkurencję i wybór najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający nie wyraża zgody.
32. Pakiet 13
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maski ochronnej 
FFP3 zakładanej na taśmy nagłowia, maska o kształcie "Willow", pakowana 
w foliopaki z nadrukowaną instrukcją użytkowania po 2 szt

Zamawiający nie dopuszcza.

33. Pakiet 7 pozycja 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  możliwość złożenia atrakcyjnej 
cenowo oferty tylko dla pozycji 2 w pakiecie 7 lub utworzenie pakietu 7A 
zawierającego tylko maski medyczne chirurgiczne zakładane na gumki.
Swoją prośbę motywujemy faktem iż jako producenci masek medycznych 
chirurgicznych, nie jesteśmy w stanie przystąpić do przetargu z uwagi na 
wyspecjalizowaną produkcję wąskiego asortymentu. Tym samym chcemy 
podkreślić że w obecnym brzmieniu pakietu 7, taką możliwość dają Państwo 
tylko i wyłącznie pośrednikom, zaś przy tak znaczącym wolumenie masek 
medycznych chirurgicznych, uzyskaliby Państwo wymierną korzyść w postaci 
znaczącej oszczędności na zakupie po cenach producenckich.

Zamawiający nie wyraża zgody.
[bookmark: _Hlk75938556]Pytanie nr 34 – dotyczy projektu umowy
Zgodnie z art. 436 ust 3 ustawy PZP zwracamy się z wnioskiem o bezwzględne umieszczenie we wzorze umowy informacji o łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony. 
Zamawiającu określa łączną maksymalną wysokość kar umownych w wysokości 10 % wartości oferty.
Pytanie nr 35 – dotyczy pakiet 6 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu: 
Skład zestawu:
[image: ]
-1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
-1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
-1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.
Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o gramaturze min.  
50 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze min. 20g/m2.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 36 – dotyczy pakiet 6 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wizytacyjnego wykonanego z przewiewnej włókniny polipropylenowej, wiązany w tali i przy szyi na troki. Długi rękaw zakończony elastyczną, nieuciskającą gumką.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 37 – dotyczy pakiet 6 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu: 
Skład zestawu:
[image: ]

-1 taśma przylepna 9 x 50 cm (włóknina poliestrowa)
-1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
-4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
-2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
-1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
-1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
-1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.
Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Pylenie [Log 10] 1,9 Log 10. 
Zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 38 – dotyczy pakiet 6 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o wymiarach 80 x 125cm?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 39 – dotyczy pakiet 6 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha:
Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2; wyposażony 
w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach (wzmocnienie klejone obwodowo). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, przy szyi zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru i rodzaju fartucha nadrukowane bezpośrednio na fartuchu, widoczne zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania.
Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papier krepowy, w komplecie 2 celulozowe ręczniczki. Zgodny z normą PN EN 13795. Rozmiar L, XL.
Zamawiający nie wyraża zgody.
 Pytanie nr 40 – dotyczy pakiet 6 poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu: 
Skład zestawu:
[image: ]
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
- 1 serweta do obustronnej operacji kończyn 200 x 300 cm z padem chłonnym 90 x 150 cm, dwoma elastycznymi otworami 
o średnicy 6 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.
Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33μm) o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 41 – dotyczy pakiet 9 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową, szerokość w stanie swobodnym – 3cm, długość w stanie swobodnym 6,5m (elastyczność wzdłużna i poprzeczna 300%).
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 42 – dotyczy pakiet 9 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową, szerokość w stanie swobodnym – 6cm, długość w stanie swobodnym 6,5m (elastyczność wzdłużna i poprzeczna 300%).
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 43 – dotyczy pakiet 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego kompletu chirurgicznego wykonanego z przewiewnej, antystatycznej, niepylącej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2. Bluza z krótkim rękawem, wycięcie w serek obszyte białą lamówką, w dolnej części 2 kieszenie. Spodnie z długimi nogawkami bez ściągaczy, w pasie wiązane na troki. Oferowane rozmiary: S, M, L, XL, XXL. Foliowe opakowanie jednostkowe zawierające 1 komplet, opakowanie handlowe: 50 kompletów.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 44 – dotyczy pakiet 13 
Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek 4-warstwowych z dodatkowym filtrem z nanowłókna, które z powodzeniem można uznać za alternatywę dla masek FFP3. Jako jedyne w Europie posiadają potwierdzoną przez laboratorium Nelson Labs przepuszczalność wirusów (VFE >99%) o średnicy 0,025 – 0,027 μm (średnica koronawirusa wynosi 0,12 μm). Maska ma wymiar 100 x 180mm, wykonana jest z 3 warstw włókniny polipropylenowej (Spunbond + Meltblow + Spunbond) oraz dodatkowej warstwy z wysokiej jakości nanowłókien. Dzięki elastycznym gumkom, wszytemu usztywnieniu oraz zakładkom (harmonijka) w środkowej części, maseczkę łatwo można dopasować do kształtu twarzy. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I. Typu IIR, zgodnie z EN 14683:2019. 
Wyrażając zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego produktu, otrzymają Państwo wysokiej jakości maskę, dającą możliwie najwyższą ochronę, rekomendowaną przez Polską Federację Szpitali. 
Zamawiający nie wyraża zgody.
[image: ]Pytanie nr 45 – dotyczy pakiet 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej na twarz FFP3 o właściwościach opisanych poniżej:
Pięciowarstwowa struktura filtrująca
Wysokiej jakości i przyjazne dla skóry materiały z włókniny
Komfortowy nosek i wygodna opaska na głowę
Bez zaworu oddechowego 
Elastyczna i miękka opaska na głowę 
Ochrona przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, zanieczyszczeniami, pyłami, itp.
Lekka, oddychająca, hipoalergiczna, o wysokiej wydajności filtracji
Kolor: biały
Wymiary: 159,99mm*104,44 jeden rozmiar
Materiały: Włóknina polipropylenowa  
Zgodna z normą: EN149:2001+A1:2009 
Klasa ochronna: FFP3
Wydajność filtracji: ≥99%
Produkt ten jest przeznaczony do odpowiedniego uszczelnienia twarzy użytkownika przed atmosferą otoczenia oraz ochrony układu oddechowego, przeszedł normę EN149:2001+A1:2009 w celu wykazania zgodności z EHSR Rozporządzenia (UE) 2016/425.
Oznakowanie CE na pojedynczej sztuce.
zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 46 – dotyczy pakiet 14
[image: ]Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego kombinezonu? 
Jednorazowy kombinezon ochronny kategorii III
Jednoczęściowy kombinezon z kapturem,  dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym krytym listwą z paskami przylepnymi, z elastycznymi mankietami w nadgarstkach (pętelką na środkowy palec), kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, Kolor biały. Bez ochraniaczy na obuwie. 
Wykonany z antystatycznego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 63g/m2
Rozmiar L (175cm), XL (180cm), XXL (185cm)
Pakowany pojedynczo w pakowanie foliowe oznaczone CE
	Poziomy wydajności
	
	

	EN 14605
	Typ 4
	Działanie ochronne przed rozpyleniem

	EN ISO 13982-1
	Typ 5
	Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu

	EN 13034
	Typ 6
	Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości


Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 (4-B, 5-B, 6-B) dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:


Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013 , EN 14605:2005+A1:2009 , EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005 +A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 340:2003, EN 1073-2:2002.
Zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 47 – dotyczy pakiet 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków typu beret wykonanych z materiału PPSB o gramaturze 17-20g/m2. Rozmiar uniwersalny. Kolor: zielony, biały, niebieski?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 48 – dotyczy pakiet 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwie wykonanych z niebieskiej tłoczonej folii CPE 
o gramaturze 30 mikronów?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 49 – dotyczy pakiet 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego fartucha chirurgicznego w kolorze niebieskim, wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Wyrób medyczny klasy I reguła I, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019. Oferowane rozmiary: L, XL.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 50 – dotyczy pakiet 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego, jednorazowego użytku, wykonanego 
z laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. 
Fartuch zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I, reguła 1, zgodny z normą EN 13795-2:2019
Cechy produktu: 
- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 2
− lamowany pod szyją, 
− zapinany na rzep, który znajduje się na plecach, 
− wiązany w talii 3-metrowym sznurkiem wykonanym z lamówki, mocowanym w przedniej części fartucha, 
− w dolnej części rękawów wszyta jest nieuciskająca guma. Fartuch w kolorze białym. Oferowane rozmiary: M, L, XL.
- oznakowanie znakiem CE
- pakowany po 10 szt.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 51 – dotyczy pakiet 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych ochraniaczy na obuwie:
Jednorazowe, wysokie ochraniacze na obuwie wykonane z laminatu włóknin spundbond PP-film mikroporowatego PP/PE o gramaturze 68 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. 
Cechy produktu:
- na górze wszyta nieuciskająca gumka ściągająca
- dodatkowe wiązania powyżej kostki
- taśmy antypoślizgowe w podeszwie
- rozmiar uniwersalny: wysokość 50cm, długość stopy 40cm
- kolor biały
- opakowanie foliowe zawierające 20 szt.
[bookmark: _Hlk69987067]Produkt zakwalifikowany jako wyrób medyczny (VAT 8%) klasy I, reguła 1. 
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytania do SWZ:
Pakiet 11
52. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębnika w rozmiarze                     10/110 cm, z przewodem nieprzeziernym, kontrastującym całościowo w RTG, z centymetrowa podziałką, z dwoma bocznymi otworami, z prowadnicą gładką, z zaokrąglonym, bezpiecznym zakończeniem, z żeńskim łącznikiem.

Zgodnie z SWZ.

53. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zgłębnika wykonanego  z silikonu, z jedną linią cieniującą w RTG, , z wewnętrzną płytką mocującą w kształcie kopułki, z białą, silikonową płytką mocującą, utrzymującą zgłębnik w odpowiedniej pozycji,  zaciskiem,  rozmiar Ch12/60, Ch14/60, Ch18/60, łączniki do żywienia w kolorze fioletowym odpowiadające wielkością rozmiarowi zgłębnika, pozostałe właściwości według opisu.

Zgodnie z SWZ.

54. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie strzykawek o pojemności 10 ml lub 20 ml.

Zgodnie z SWZ.

55. Czy  Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie zestawu z komorą kroplową 15-25 kropel/ ml, długość całkowita maksimum 300 cm, objętość napełniania maksimum 30 ml..

Zgodnie z SWZ.

56. Pakiet 12 
Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny SMMS- 40 g/m2?
Zamawiający nie dopuszcza.
57. Pakiet 12 
Czy Zamawiający dopuści spodnie wiązane na troki ? 
Zamawiający dopuszcza.
58. Pakiet 12
Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia- papier?
Zamawiający dopuszcza.
59. Pakiet 22 
Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski?
Zamawiający dopuszcza.
60. Pakiet 22 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy EN 13795 i dopuści fartuchy sklasyfikowane jako wyrób medyczny?
Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.
61. Pakiet 21
Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?
Zamawiający nie dopuszcza.
62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 pozycji nr 18 jałowego przyrządu jednorazowego użytku do bezigłowego pobierania i dostrzykiwania produktów leczniczych, posiadającego dwa filtry: filtr bakteryjny 3μm oraz filtr cząsteczkowy 5μm, posiadającego skuteczność bakteriobójczą >99,999% oraz okres ważności 4 dni?

Zgodnie z SWZ.

63. [bookmark: _Hlk72496098]Pakiet 3, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 40g/m2?
Zamawiający nie wyraża zgody.
64. Pakiet 3, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 60g/m2?
Zamawiający nie wyraża zgody.
65. Pakiet 3, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 45 cm, z otworem o średnicy 6 cm?
Zamawiający wyraża zgodę.
66. Pakiet 3, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 45 cm, z otworem o średnicy 5 cm?
Zamawiający wyraża zgodę.
67. Pakiet 3, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety porodowej o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2.
Zamawiający nie wyraża zgody.
68. Pakiet 3, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki niesterylnej na wezwanie?
Zamawiający wyraża zgodę.
69. Pakiet 3, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy?
Zamawiający wyraża zgodę.
70. Pakiet 4, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice pudrowane o zawartości protein 83µg/g i nieznacznej różnicy w grubości na placu 0,11mm+/-0,02?
[bookmark: _Hlk72496155]Zamawiający wyraża zgodę.
71. [bookmark: _Hlk72755393]Pakiet 4, poz. 5-11 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, lekko pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3,4.; niska zawartość pudru, poziom protein lateksowych ≤94 μg/g , kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części palca  0,23mm+/-0,02 i długości całkowitej min. 275-285mm w zależności od rozmiaru; AQL 1,0 – potwierdzone kartą techniczną, rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia zewnętrzna pokryta specjalną warstwa antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy; posiadające badania jednostki niezależnej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374. Pakowane podwójnie: wewnętrzne opakowanie papierowe, zewnętrzne foliowe, sterylizowane radiacyjnie, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6?
Zgodnie z SWZ.
72. [bookmark: _Hlk72755304]Pakiet 4, poz. 12-16  - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, z wewnętrzna  warstwą chlorowaną, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. Mikrochropowate z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach  0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg EN 16523-1 potwierdzone przez niezależne badania przynajmniej 5 związków chemicznych (kwasy, zasady, aldehydy) dołączonymi do oferty. Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną, Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od XS do  XL zawierające  100 szt. rękawic.?
Zgodnie z SWZ.
73. Pakiet 4, poz. 12-16  - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 12-16 do odrębnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę z korzyścią dla Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody.
74. Pakiet 4, poz. 17-20  - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne sterylne polyizoprenowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna pokryta specjalną warstwa antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy. W kolorze białym/ kremowym. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt anatomiczny. Pozbawione tiuramów. Poziom szczelności: AQL 0,65. Długość rękawicy: min. 280-290mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,23mm, dłoń 0,21mm, mankiet 0,16mm. Siła zrywania przed starzeniem: min.14,0 N. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie zbiorcze zawierające  50par rękawic?
[bookmark: _Hlk72755853]Zgodnie z SWZ.
75. Pakiet 4, poz. 17-20  - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne sterylne nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą chlorowaną, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach. W kolorze niebieskim. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom szczelności: AQL 1,5. Długość rękawicy: min. 290mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,19mm+/-0,01, dłoń 0,12mm+/-0,01, mankiet 0,10mm+/-0,01. Siła zrywania przed starzeniem: min.10,0 N. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta.
Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie zbiorcze zawierające  50par rękawic?
Zgodnie z SWZ.
76. Pakiet 4, poz. 21  - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne , sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z rolowanym mankietem, o grubszych ściankach, w komplecie o zróżnicowanej kolorystyce (wewnętrzna: zielona, zewnętrzna: kremowa). Zawartość protein ≤ 30 µg/g.  AQL 0,65. Zgodnych z normą EN 455, odpornych na wirusy ASTMF 1671, dostępne w rozmiarach: 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6?
Zgodnie z SWZ.
77. Pakiet 6, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kończyny górnej w składzie:
•	1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
[image: AT-S-EXT1-C.jpg]
Zamawiający wyraża zgodę.
78. Pakiet 6, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.
79. Pakiet 6, poz. 3  -Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny w składzie:
•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm
•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
•	2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2
•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 
•	1 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10 cm x 50 cm 
•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 
•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. 
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 
Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.
[image: AT-S-UNI4-S.jpg]
Zamawiający nie wyraża zgody.
80. Pakiet 6, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.
81. Pakiet 6, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x116cm lub 71x180cm?
Zamawiający dopuszcza.
82. Pakiet 6, poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Zamawiający nie wyraża zgody.
83. Pakiet 6, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw w składzie:
•	1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2
•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
•	3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
•	1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm 
•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
•	2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Do zestawu dołączona osobno serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm.
Zestaw spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.
[image: ]
Zamawiający nie wyraża zgody.
84. Pakiet 7, poz. 1-2 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Zamawiający nie wyraża zgody.
85. Pakiet 7, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.
86. Pakiet 7, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści maseczki o skuteczności filtracji 98,24 %?
Zamawiający dopuszcza.
87. Pakiet 7, poz. 3 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Zamawiający nie wyraża zgody.
88. Pakiet 7, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2, spełniający pozostałe wymagania SWZ?
Zamawiający dopuszcza.
89. Pakiet 12, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
Zamawiający nie dopuszcza.
90. Pakiet 12, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści spodnie z trokiem w pasie?
Zamawiający dopuszcza.
91. Pakiet 15, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarze całkowitym 30 x 40 cm, powierzchnia lepna 30 x 36 cm?
Zamawiający dopuszcza.
92. Pakiet 15, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarze całkowitym 40 x 42 cm, powierzchnia lepna 40 x 36 cm?
Zamawiający dopuszcza.
93. Pakiet 16, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.
94. Pakiet 16, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m²,  ściągany lekką nie uciskającą gumką, w rozmiarze uniwersalnym?
Zamawiający dopuszcza.
95. Pakiet 16, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści czepek tylko w kolorze zielonym i niebieskim?
Zamawiający nie dopuszcza.
96. Pakiet 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny polipropylenowej 30g/m2?
Zamawiający dopuszcza.
97. Pakiet 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty dostępne tylko w kolorze zielonym i niebieskim?
Zamawiający nie dopuszcza.
98. Pakiet 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.
99. Pakiet 21, poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli fartuch niesterylny czy sterylny?
Zamawiający dopuszcza fartuch sterylny i niesterylny.
100. Pakiet 21, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w kolorze niebieskim?
Zamawiający nie dopuszcza.
101. Pakiet 22, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2?
Zamawiający nie dopuszcza.
102. Pakiet 22, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?
Zamawiający dopuszcza.
103. Pakiet 22, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.
104. Pakiet 24, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Zamawiający dopuszcza.
105. Pakiet 24, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wysokie na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką. W rozmiarze uniwersalnym, w kolorze niebieskim?
Zamawiający dopuszcza.
106. Pakiet 3, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem okrągłym o średnicy 5 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Zamawiający dopuszcza.
107. Pakiet 7, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści maseczki mocowane na element elastyczny zamiast troków?
Zamawiający dopuszcza.
108. Pakiet 7, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści  czepek chirurgiczny z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 g/m2 typu beret, ściągnięty lekką nieściskającą gumką, opakowanie 100 szt typu kartonik w formie podajnika ?
Zamawiający dopuszcza.
109. Pakiet 7, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści  czepek chirurgiczny pakowany w kartonik w formie podajnika? 
Zamawiający dopuszcza.
Pytania dotyczące treści umowy:
Pytanie 110: Czy za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Tak.
Pytanie 111: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Tak.
Pytanie 112: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 113: Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 114: Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary w §7 ust. 3 do poziomu 0,5% niezrealizowanej części zamówienia? 
Zamawiający wyraża zgodę.
SIWZ:
Pytanie 115 
Czy Zamawiający wymaga załączenia próbek do oferty czy na wezwanie  Zamawiającego?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 116 dotyczy Pakietu nr 2  poz. 3: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wyceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości,  pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 117 dotyczy Pakietu nr 2  poz. 4: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wyceny za op. 800 szt.                        z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do opakowań w górę,  pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 118 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 12:
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie w formularzu asortymentowo- cenowym  w kolumnie ,,ilość” jaka jest wymagana liczna sztuk nebulizatora z ustnikiem 1000 szt. czy 500 sztuk?  W formularzu asortymentowym są rozbieżności w kolumnie ,,asortyment”, a kolumnie ,,ilość”. 
Zamawiający wymaga 500 szt.
Pytanie nr 119 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 13:
  Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie w formularzu asortymentowo- cenowym  w kolumnie  ,,ilość”  jaka jest wymagana liczna sztuk przedłużacza do podawania tlenu  3000 szt. czy 2000 sztuk? W formularzu asortymentowym są rozbieżności w kolumnie „asortyment”, a kolumnie ,,ilość”. 
Zamawiający wymaga 2 000 szt.
Pytanie nr 120 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 56:
  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie miski nerkowatej o wymiarach 255mmx150mmx48mm
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 121 dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2:
  Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to nam oraz innym firmom złożyć konkurencyjną ofertę.  
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  122 dotyczy Pakietu nr 16  poz. 1: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czepków medycznych o gramaturze  12 g/m2 w kolorze niebieskim.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 123 dotyczy Pakietu nr 17  poz. 1: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o  dopuszczenie medycznych ochraniaczy na obuwie  wykonanych ze folii o gramaturze 1,8 g/m?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 124 dotyczy Pakietu nr 17  poz. 1: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o  wyceną za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczaniem ilości ?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 125 dotyczy Pakietu 2 poz. 70:
Prosimy o wpisanie ile sztuk zestawu Zamawiający wymaga w kolumnie ,,ilość” w formularzu asortymentowo - cenowym? 
Zgodnie z ilościami wskazanymi w kolumnie asortyment.
Pytanie nr 126 dotyczy Pakietu nr 21  poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści  fartuch higieniczny  wiązany z tyłu na troki, rękaw wykończony gumką. Przeznaczony dla odwiedzających oddziały szpitalne i wydziały produkcyjne. Stanowi doskonałą barierę dla zanieczyszczeń. Materiał: włóknina polipropylenowa, o gramaturze 25 g/m². Długość fartucha 116cm, wyrób jednorazowego użytku?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 127 dotyczy Pakietu 4 poz. 12-16:
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli naszej Firmie na złożenie konkurencyjnej oferty, co przełoży się na lepszy bilans ekonomiczny Szpitala? 
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 128 Pakiet 4, pozycje 12-16:
Czy zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, z wewnętrzną  warstwą chlorowaną, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. Teksturowane na końcach palców, grubość rękawic w palcach 0,05-0,10 mm, na dłoni min. 0,05mm. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną, Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od XS do  XL zawierające  100 szt. rękawic.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 129 Pakiet 4, pozycje 17-20: 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli naszej Firmie na złożenie konkurencyjnej oferty,  co przełoży się na lepszy bilans ekonomiczny Szpitala? 
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 130 Pakiet 4, pozycje 17-20:
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne sterylne nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą chlorowaną, teksturowane na końcach palców. W kolorze niebieskim. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom szczelności: AQL 1,0. Długość rękawicy: min. 240mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,05mm-0,12mm, dłoń 0,05mm-0,08mm, siła zrywania przed starzeniem: min. 6,0N. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta.
Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie zbiorcze zawierające 50 par rękawic.
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 131 dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3:
  Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to nam oraz innym firmom złożyć konkurencyjną ofertę.  
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  133 dotyczy Pakietu nr 7  poz. 3: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czepków medycznych o gramaturze  12 g/m2 w kolorze niebieskim.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 134 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 70 
Zwracamy się z prośbą o podział pozycji 70 na trzy równe pozycje gdyż asortyment opisany w w/w pozycji jest róży i znacząco różni się cenowo.
Zamawiający wyraża zgodę.
135. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 stopni Celsjusza , igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni Celsjusza ), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów. 

Transport ma się odbywać zgodnie z paragrafem 14 pkt 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) z dnia 05 kwietnia 2017 r.

136. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Tak.

137. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?
138. 
Transport ma się odbywać zgodnie z paragrafem 14 pkt 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) z dnia 05 kwietnia 2017 r.

139. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Transport ma się odbywać zgodnie z paragrafem 14 pkt 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) z dnia 05 kwietnia 2017 r.
140. W związku z panująca pandemią Covid 19, która przyczynia  się na do niepewności na rynku, prosimy o odstępnie od złożenia wadium.   

Zamawiający nie wyraża zgody.
141. Pakiet  8
Czy zamawiający w pakiecie 8  pozycja 1 dopuści port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym.  o wadze 5,0g. port w rozmiarze 25,8x20,8x10,1mm  komora portu wykonana w całości z tytanu i biokompatybilnej obudowy z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), 3 otwory fiksacyjnyjne wypełnione silikonem )  Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,02 mm, a średnicy zewnętrznej 2,16mm (6,5Fr)widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm i opis co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z  zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta 22G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera bezpieczna  (0,9 x 20 mm) do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 325 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek. Dodatkowo w zestawie z portem zabezpieczenie sterylne do USG w skład którego wchodzi : bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel sterylny do USG. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka informująca, iż pacjent posiada port naczyniowy. Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.
Zamawiający dopuszcza.
PAKIET 1 
142. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 4,5?
Zamawiający nie wyraża zgody.
143. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 7,8?
Zamawiający nie wyraża zgody.
144. Poz. 7 -8 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Zgodnie z SWZ.
145. Poz. 7 czy zamawiający dopuści przyrząd o długość całkowitej komory kroplowej 62 mm?
Zgodnie z SWZ.
146. Poz. 7-8 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Zgodnie z SWZ.
147. Poz 7-8 Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Zamawiający dopuszcza.
148. Poz 7 czy zamawiający dopuści przyrząd z igłą wykonaną ze wzmocnionego ABS?
Zgodnie z SWZ.
149. Poz. 8 czy zamawiający dopuści przyrząd o długość całkowitej komory kroplowej  85 mm?
Zgodnie z SWZ.
150. Poz. 7-8 czy zamawiający odstąpi od wymogu załączenia karty charakterystyki produktu chemicznego?
Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.
Pakiet 1 

150. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 14?
Zamawiający nie wyraża zgody.
151. Czy zamawiający w poz. 14 dopuści koreczek do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, bez nazwy producenta na koreczku?
Zgodnie z SWZ.
152. Czy zamawiający dopuści w poz. 14 koreczki innego producenta niż kaniule – standardowe produkty są ze sobą kompatybilne bez konieczności posiadania produktów tego samego producenta? 
Zgodnie z SWZ.
153. Pakiet 1 poz. 14 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za 100 szt z przeliczeniem?
Zamawiający wyraża zgodę.
154. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 19-20?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet 2
155. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 3,9,10,11,14,36,37,38?
Zamawiający nie wyraża zgody.
156. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 52?
Zamawiający nie wyraża zgody.
156. POZ 52 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych, w kolorze niebieskim ?
Zamawiający dopuszcza.
157. Poz 56 Czy zamawiający dopuści miskę nerkowatą o  wymiarach 245 mm x 115 mm x 50 mm, odporność na przesiąkanie: 4h , temperatura odporności: 35 °C, pojemność max. 900 ml, poj. Użytkowa 300 ml?
Zgodnie z SWZ.
158. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 56,59?
Zamawiający nie wyraża zgody.
159. Poz 59 czy dopuści BASEN GŁĘBOKI długość: 375 mm ; szerokość: 285 mm ; wysokość: 90 mm ; pojemność: 1800 ml ; pakowanie: 100 sztuk? 
Zamawiający wymaga.
Pakiet 7
160. Czy zamawiający dopuści w poz. 1,2 wycenę za opak. 50 szt z przeliczeniem?
Zamawiający dopuszcza.
161. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 1,2?
Zamawiający nie wyraża zgody.
162. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 3,4?
Zamawiający nie wyraża zgody.
163. Pakiet 7 Czy zamawiający w poz. 3 dopuści czepek o gram. 16 g/m2 pakowany w zbiorcze opakowanie foliowe?
Zamawiający dopuszcza.
164. Pakiet 7 poz. 4 czy zamawiający dopuści Czepek medyczny z włókniny 10g/m2 typu beret clip, niebieski x 100 szt?
Zamawiający dopuszcza.
165. Pakiet 7 poz. 5 czy zamawiający dopuści Czepek medyczny z włókniny 25g typu furażerka, niebieski x 100 szt w opakowaniu foliowym, z tyłu na troki ?
Zamawiający dopuszcza.
166. Pakiet 14 Czy zamawiający dopuści kombinezon jednorazowy ochrony typu 5/6, klasa III, spełniający wymagania normy EN 14126, zabezpieczający przed zagrożeniem biologicznym, posiadający: kaptur zintegrowany z kombinezonem, zamek błyskawiczny biała guma i taśma dwustronna, przy zakończeniu rękawa i nogawki elastyczna gumka, elastyczny pas z tyłu, włóknina laminowana o gramaturze 60 g/m2; spełniający normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 14126, w rozmiarze M, L, XL, XXL ?
Zgodnie z SIWZ.
167. Pakiet 14 czy zamawiający dopuści kombinezon ochronny zarejestrowany jako środek ochrony osobistej – bez deklaracji zgodności właściwej wyrobom medycznym?
Zamawiający nie dopuszcza.
168. Pakiet 16 czy zamawiający dopuści Czepek medyczny z włókniny 16g typu beret, kolor niebieski? 
Zamawiający dopuszcza.
169. Pakiet 17 czy zamawiający dopuści ochraniacze włókninowe 40 g, w kolorze niebieskim? 
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 170 – PAKIET 6, poz. 6

 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o  
Wydzielenie z pakietu 6 poz. 3 i utworzenie z niej osobnego pakietu.
Ponadto prosimy o dopuszczenie fartuchów  o następujących parametrach:
Sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych,  wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu  SMMS o gramaturze min 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach ( rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju na etykiecie wyrobu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe, 2  celulozowe ręczniczniki. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Rozmiar L, XL.
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 171 – PAKIET 7, poz. 9,10
 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o  
wydzielenie z pakietu 7 poz. 9,10 i utworzenie z nich osobnego pakietu.
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 172, dotyczy części 12
Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne o gram 35 g/m2 z półokrągłym dekoltem w opakowaniach zbiorczych 45 kpl. ? Reszta parametrów zgodna s SWZ.
Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 11
173. Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycji 1 dopuści sondy 10 i 12 Fr o długości 125 cm?
Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 11
174. Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycji 2 dopuści zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, PEG wykonany z miękkiego, elastycznego silikonu o długości ok 80 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierający jod), dobrze tolerowany przez organizm,, nie alergizujący, zakończenie od strony żołądka zapewniające dobre uszczelnienie gastrostomii, pewne jej mocowanie zapobiegające przypadkowemu wysunięciu gastrostomii, a jednocześnie umożliwiające celowe usunięcie gastrostomii metodą trakcji, bez wykonania endoskopii, dwudrożny port implementowany do dystalnego końca cewnika, średnica gastrostomii: 14F, 20F i 24F do wyboru przez Zamawiającego, sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym  podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer, sterylny, pakowany pojedynczo.
W skład zestawu wchodzi tacka z akcesoriami: prowadnik do przeciągania cewnika ok 175 cm, pętla do przeciągania zestawu, igła typu trokar, skalpel, nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki bez otworu.
Zamawiający dopuszcza.
175. Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 26 poz. 6 nie wystąpiła omyłka pisarska, ponieważ Zamawiający aktualnie dokonuje zamówień zestawu do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową KIT – Ci – Ca CVVHD 1000 zawiaerający ultaflux AV 1000S, a w ww. pozycji jest wyspecyfikowany zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową KIT – Ci – Ca EMIC2.
Tak – wystąpiła omyłka pisarska.
Pytanie 176 do pakietu 11 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki z niecentryczną strzykawką ułatwiającą podaż diety? Reszta zapisów zgodnie z SWZ.
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 177 do pakietu 11 pozycja 5
Czy Zamawiający ma na myśli konektor do połączenia zestawu do żywienia EnFit ze strzykawką Enlock (tj. Transition Connector to Oral/Luer)?
Tak.
Pytanie 178 do pakietu 11 pozycja 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 6? W przeciwieństwie do pozycji 1-5 ta dotyczy żywienia pozajelitowego a nie dojelitowego (pompa infuzyjna a nie żywieniowa). Wyłączenie umożliwi złożenie korzystniejszych ofert.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet 8
Pyt 179
Czy Zamawiający dopuszcza port naczyniowy wraz z akcesoriami,  skład : komora i kaniula wykonane w całości z tytanu, obudowa wykonana z polisulfonu, o kształcie zbliżonym do łezki, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, plastikowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, wysokość portu 10,6 mm, średnica membrany 9,5 mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik 6,5 Fr dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o dł. 80 cm, śr. zew. 2,2 mm i śr. wew. 1 mm, łącznik luer do przepłukania cewnika wstępnie podłączony do cewnika. Oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm. W zestawie : tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą - „tępy” bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia, igła Hubera prosta, strzykawka 10 ml, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, etui na kartę pacjenta, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. Polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK.
Zamawiający dopuszcza.
Pyt 180
Czy Zamawiający dopuszcza port, którego czas utrzymania po skutecznym leczeniu (chemioterapia) wynosi 3 miesiące?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt 181
Czy Zmawiający w pozycji 2 dopuści igły kompatybilne z portem 20Gx15 i 20mm- w zależności od potrzeb Zamawiającego?
Zamawiający dopuszcza.
182. Pakiet 9, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o długości 25 m z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym. Szerokość siatki w stanie nierozciągniętym: 3,8-4,6cm, do stosowania na ramię/kończyny dolne i małe głowy. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.
Zamawiający dopuszcza.
183. Pakiet 9, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o długości 25 m z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym. Szerokość siatki w stanie nierozciągniętym: 6,5-7,5cm, do stosowania na duże głowy i niewielkie tułowia. Skład|: poliamid i elastodien. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.
Zamawiający dopuszcza.
184. Pakiet 12, poz. 1
[bookmark: _Hlk72745629][bookmark: _Hlk72746044]Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania kompletów chirurgicznych o gramaturze 35 g/m2. Spodnie o prostych nogawkach z trokami do wiązania w talii. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.
Zgodnie z SWZ.
185. [bookmark: _Hlk52785430]Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:
„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

Zamawiający wyraża zgodę.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

Zamawiający wyraża zgodę.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Zamawiający wyraża zgodę.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 186 – PAKIET 6, poz. 6

 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o  
Wydzielenie z pakietu 6 poz. 3 i utworzenie z niej osobnego pakietu.
Ponadto prosimy o dopuszczenie fartuchów  o następujących parametrach:
Sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych,  wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu  SMMS o gramaturze min 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach ( rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju na etykiecie wyrobu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe, 2  celulozowe ręczniczniki. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Rozmiar L, XL.
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 187 – PAKIET 7, poz. 9,10
 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o  
wydzielenie z pakietu 7 poz. 9,10 i utworzenie z nich osobnego pakietu.
Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: 11/ZP2021, Pakiet 1, Pozycja 17
188. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
Zgodnie z SWZ.
189. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
Zgodnie z SWZ.
190. Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trzyświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
Zgodnie z SWZ.
191. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 17 z pakietu 1 i stworzy oddzielny pakiet? 
Zamawiający nie wyraża zgody.
Dotyczy: 11/ZP2021, Pakiet 2, Pozycja 34
192. Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:
· cewnik 12Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml
· cewnik 14Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 15ml - 30ml
· cewnik 16Fr - 2Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml - 50ml  
Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie. 
Zgodnie z SWZ.
193. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 34 z pakietu 2 i stworzy oddzielny pakiet? 
	Zamawiający nie wyraża zgody.
[bookmark: _Hlk66450203][bookmark: _Hlk55311018][bookmark: _Hlk55378787]Pytanie nr 194 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 17-20 oraz poz. 21:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 4 rękawic opisanych 
w pozycjach:  poz. 17-20 oraz poz. 21. Umożliwi to złożenie innym Wykonawcom konkurencyjnej oferty. 
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 195 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1-4:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic lepszej jakości, tj. zarejestrowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III Typie C. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 196 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5-11:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic posiadających grubość na palcu 0,23-0,24 mm, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na całej rękawicy (zapewniająca lepszą chwytność). Rękawice posiadają raporty od producenta z badań wykonanych w niezależnym laboratorium, tj. raport od producenta na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 16523-1 oraz EN 374-4 oraz raport od producenta na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Koperta zewnętrzna folia-folia, koperta wewnętrzna papierowa. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 197 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 12-16:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic posiadających pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice polimeryzowane i dodatkowo chlorowane. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1 (14 substancji, w tym 11 na min. 
4 poziomie) – na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w nieależnym laboratorium badawczym. Ponadto rękawice przebadane na gotowe preparaty do dezynfekcji zgodnie z normą EN 16523-1, tj. m.in. Izopropanol 60% na poziomie 6 oraz Etanol na poziomie 1 - na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Ponadto prosimy o dopuszczenie potwierdzenia zgodności z ASTM F1671 raportem od producenta z badania wykonanego 
w niezależnym laboratorium badawczym. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 198 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 17-20:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach alternatywnych rękawic – lateksowych, pudrowanych, bez wewnętrznej warstwy polimerowej. Rękawice posiadają powierzchnię zewnętrzną gładką. Kolor rękawic mleczny. Grubość pojedynczej ścianki na palcu: 0,13 mm, pojedynczej ścianki na dłoni 0,11 mm, pojedynczej ścianki na mankiecie 0,09 mm. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. I. Rozmiary od S do L (Wykonawca w miejsce rozmiaru XL zaoferuje rozmiar L). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 199 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 21:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic pakowanych oddzielnie zgodnych z opisem:
[bookmark: _Hlk72739567]- para rękawic wewnętrznych – kolor zielony, mankiet rolowany i opaska samoprzylepna, grubość na palcu 0,19 mm. Rękawice odporne na wirusy ASTM F1671 (na potwierdzenie raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
- para rękawic zewnętrznych – kolor brązowy, mankiet rolowany i opaska samoprzylepna, grubość na palcu 0,33 mm. Rękawice odporne na wirusy ASTM F1671 (na potwierdzenie raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 200 dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji kompletów chirurgicznych (ubranie medyczne) o lepszej gramaturze wynoszącej 45g/m2. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Opakowanie zbiorcze zawiera 50 szt. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 201 dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1:
[bookmark: _Hlk45793792]Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych SMMMS, wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS 
o minimalnej gramaturze 35 g/m². Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm. Fartuch zapinany na” rzep” na szyi i wiązany w pasie na troki. 4 szt. troków 65 x 4 cm. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w  opakowaniu 2 chłonne ręczniki  30x40cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Zamawiający wyraża zgodę.

                                    Pytania do SWZ: 
202. Wnosimy o modyfikację Rozdziału XIII SWZ poprzez zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.).
Zamawiający nie wyraża zgody.
203. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. 
W ogłoszeniu o zamówieniu wskazano termin 23.07.2021 r., natomiast w SWZ wpisano 22.07.2021 r., na mini portalu podany jest termin 23.07.2021 r. Prosimy o informację który termin jest poprawny.
Zgodnie ze zmienionym ogłoszeniem termin składania ofert do dnia 27 lipca 2021 r. godz. 10:00, otwarcie ofert 27 lipca 2021 r.
204.   związku z rozbieżnościami pomiędzy SWZ a ogłoszeniem o zamówieniu zwracamy się z prośbą 
o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania dnia 9 lipca 2021 r. W SWZ Zamawiający wyznaczył termin na zadawanie pytań do dnia 8 lipca 2021 r. , jednakże w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz na mini portalu termin składania ofert to 23.07.2021 r., zatem zgodnie z wyliczeniem termin na zadawanie pytań jest do 9 lipca 2021 r.
Terminy należy liczyć od dnia składania ofert.

                                       Pytania do wzoru umowy: 
205. Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dookreślenie iż przewidziany nim termin 
2 dniowy jest terminem liczonym w dniach roboczych.
Tak.
206. Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 2 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  
W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest 
w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."
Zamawiający nie wyraża zgody.
207. Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji ilościowej do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).
Zamawiający wyraza zgodę.
208. Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej, której Zamawiający może domagać się w przypadku opóźnienia w dostawie do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru. Ponad to Wykonawca wnosi 
o dookreślenie iż kara umowna naliczana będzie w przypadku zwłoki a nie opoźnienia. 
Zamawiający wyraża zgodę.
209. Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 2 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku 
z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.
Zamawiający wyraża zgodę.
210. Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3  o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany 
w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. 
W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, 
a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany do zawarcia w jej treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacji zamówienia. Powyższa zmiana nie ogranicza się wyłącznie do umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może również zostać przewidziana w innej umowie 
tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym 
z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.” 
(M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021).
Zamawiający nie wyraża zgody – zapis o zmianie wysokości wynagrodzenia dotyczy umów na roboty budowlane i usługi. Nie ma zastosowania przy umowach dostawy.
Pakiet  8
211. Czy zamawiający w pakiecie 8  pozycja 1 dopuści port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym.  o wadze 5,0g. port w rozmiarze 25,8x20,8x10,1mm  komora portu wykonana w całości z tytanu i biokompatybilnej obudowy z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), 3 otwory fiksacyjnyjne wypełnione silikonem )  Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,02 mm, a średnicy zewnętrznej 2,16mm (6,5Fr)widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm i opis co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z  zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta 22G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera bezpieczna  (0,9 x 20 mm) do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 325 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek.
Dodatkowo w zestawie z portem zabezpieczenie sterylne do USG w skład którego wchodzi : bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel sterylny do USG. 
W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka informująca, iż pacjent posiada port naczyniowy.
Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.
Zamawiający dopuszcza.
212 – pakiet nr 19 – Czy Zamawiający dopuści gogle wykonane z tworzywa PCV i poliwęglanu o wysokiej przezroczystości, odporne na kwasy i zasad, odporność na zarysowania.
Zamawiający dopuszcza.
213 – pakiet nr 19 – Czy Zamawiający dopuści gogle spełniające wymagania normy EN 166:2001, posiadające deklarację zgodności i Certyfikat badania typu UE, natomiast bez potwierdzenia przynależności do klasy I.
Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 21
214. Czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów wiązanych w pasie i przy szyi?
Zamawiający dopuszcza.
215. Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze min. 23 g/m2?
Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 26

Pyt.216
Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, Zamawiający wydzieli z pakietu nr 26:
poz. nr 5 - Dializat Ci-Ca, K4 Wodorowęglowy dializat,
oraz 
poz. nr 7 - 4% Cytrynian sodu w workach 1500 ml
i utworzy z nich osobny pakiet lub wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych?

Jednocześnie wnosimy o zrewidowanie poz. nr 7 (Cytrynian sodu w workach 1500 ml) pod kątem rodzaju podłączenia, mianowicie czy jest to podłączenie typu SecuNect, gdzie takowym podłączeniem dysponuje tylko i wyłącznie Fresenius Medical Care czy również Safe Lock, który posiada też nasza firma.
W sytuacji, jeśli jest to podłączenie typu SecuNect, prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu wyłącznie pozycji nr 5 tj. Wodorowęglanowego dializatu.

W przypadku zaniechania dokonania czynności wydzielenia poz. 5 i 7 wnosimy o uzasadnienie merytoryczne.
Podział przedmiotu Zamówienia pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy  Fresenius Medical Care Polska S A. oraz na zaoferowanie wyrobu medycznego (w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate) używanego od lat do dnia dzisiejszego przez wiele oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w ośrodkach klinicznych, szpitalach specjalistycznych oraz w stacjach dializ na terenie całego kraju (np. SCCS w Zabrzu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 1

Pyt. 217 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 13-14 i stworzy z nich oddzielny pakiet?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 218 – Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka,  nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli  nie ma realnego  zastosowania), biokompatybilność poliuretanu potwierdzona badaniami laboratoryjnymi, opakowanie folia plus papier klasy medycznej,  w następujących rozmiarach:
• 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ     29 ml/min
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min
• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min
• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min
• 18G(1,30)- dł. 32mm; przepływ     103 ml/min
• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min
• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min
• 14G (2,0) – dł. 45mm; przepływ      290 ml/min?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 219 – Czy Zamawiający w poz. 14 dopuści: koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z nazwą producenta umieszczoną na opakowaniu?


Zamawiający nie dopuszcza.
220. Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrtylu, bezpudrowe, wewnętrznie chlorowane, mankiet rolowany , w kolorze niebieskim , teksturowane na końcach palców,  grubość rękawic na palcach  min  0,09 mm, na dłoni min 0,05 mm, zgodnie  z PN/EN 455-1,2,3,4 potwierdzone  przez raport z badań producenta, Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych : wodorotlenek sodu  40%,  z czasem ochrony  na poziomie 6,  formaldehyt 37% z czasem ochrony na poziomie 6,  nadtlenek wodoru 30% z czasem ochrony na poziomie 2, z odstąpieniem od izopropanol 70% z czasem przenikania  min 60 min.  Wg. PN EN  374  potwierdzone  przez niezależne badania  dołączonymi do oferty . Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone protokołem badań wydanym przez  przez jednostkę niezależną. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat III. Opakowanie rozmiarów od S do XL  zawierające 100 szt. rękawic  Jednocześnie prosimy zamawiającego  o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części. Państwa zgoda pozwoli na złożenie  wielu konkurencyjnych ofert i tym samym  zapewni wybór najkorzystniejszej  oferty oraz najlepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych. Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty, które zapewniają skuteczną ochronę personelu medycznego jak i pacjenta przy wykonaniu procedur  takich jak  dezynfekcja , kontakt z substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów czy styczność z materiałem biologicznym.
Zamawiający nie dopuszcza.
221. Uprzejmie prosimy o wydzielenie poz.15 z pakietu 3 oraz otworzenie odrębnego zadania.
Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność  asortymentowo-cenową w przedmiotowym postepowaniu, co przełoży się na  uzyskanie  przez  Zamawiającego  bardziej korzystnych ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.
Zamawiający nie wyraża zgody.
222. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie z postępowaniu igieł do portów naczyniowych różniących się nieznacznie wymiarami
· Igła Huber z niewielką tolerancją w wymiarach 20G x 15mm lub 20G x 20mm, do wyboru przez Zamawiającego, kompatybilna z portem naczyniowym
Zamawiający dopuszcza.
· Czy igła mam być wyposażona w dren?
Igła ma być wyposażona w dren.
Dyrektor SPZOZ w Augustowie	
[bookmark: _GoBack]Danuta Zawadzka			
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