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Wszyscy Wykonawcy 		
postępowania 8/ZP/2021		

Nasz znak: SPZOZ L.dz.1623/2021

Dotyczy: Postępowania na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie” nr referencyjny 8/ZP/2021
	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :



197.  Pytanie do pakietu 11
Czy Zamawiający dopuści w  pakiecie  11 poz 1
   Port wykonany z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego w całości , wytrzymały do  6 Tesla  z cewnikiem  o dł. 63 cm, poliuretanowym  o rozmiarze 6F lub 8F  (do wyboru),  z komorą  zapobiegająca powstawaniu skrzeplin ( bez martwych stref ), wycięcia w podstawie poru ( ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu) , 3 otwory mocujące wypełnione silikonem , Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm, średnica membrany 12,7 mm – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła tępa, igła  hubera zakrzywiona 22 g, Igła prosta 22 g igła wprowadzająca  18 G, rozrywalną  koszulką, prowadnica, badania na wytrzymałość wkłuć zgodnie z normą KPa (ISO 10555-6 §4.5.3)

pytanie 2 
pakiet 11 poz. 2 
 Czy zmawiający ze względu na użytą nazwę  własna dopuści igłę o tych samych cechach 
:Charakterystyka produktu
· Do punkcji portów naczyniowych
· Z mechanizmem bezpieczeństwa
· Nadaje się również do wlewów pod wysokim ciśnieniem
· Z samozamykającym zaworem bezpieczeństwa
· [bookmark: _GoBack]Nie zawiera DEHP, PCV ani lateksu
parametrach 20x19 mm zamiast 20x17 ( ten rozmiar posiada tylko jeden dostawca )
 
 Pytanie 3 dot..11 poz. 1 ,2 
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie odrzucenia  produktu o właściwościach użytkowych takich samych    

Zamawiający dopuszcza
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